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1 Einleitung
Die etwa 2,5 Millionen Glomeruli der menschlichen Nieren ﬁltrieren täg-
lich etwa 170 Liter Plasma. Die Nierenfunktion ist entscheidend abhängig
von der Güte des glomerulären Filters.
Die Glomeruläre Filtrationsrate kann mit Hilfe verschiedener Markersub-
stanzen bestimmt werden. Diese müssen in den Glomeruli der Nieren frei
ﬁltriert werden, sie dürfen im Tubulus nicht sezerniert oder rückresorbiert
werden, sie dürfen nicht verstoffwechselt oder an anderer Stelle ausge-
schieden werden und sie müssen stabil und nicht toxisch sein.
Inulin ist eine Substanz, die vielen Pﬂanzen als Energiespeicher dient. Sie
kommt im menschlichen Organismus nicht vor. In der Diagnostik von Nie-
renerkrankungen eignet sie sich besonders zur Prüfung der glomerulären
Filtrationsrate (GFR).
1934 und 1935 berichteten Richards und Shannon erstmals über Versuche
mit Inulin an Tieren. Richards konnte nachweisen, daß Inulin nur durch
freie Filtration im Glomerulum ausgeschieden wird und keine Verände-
rung der ﬁltrierten Menge auf dem Weg durch den Tubulusapparat statt-
ﬁndet. So kann man mit Inulin ideal die glomeruläre Filtrationsrate be-
stimmen, da es in den ableitenden Nierentubuli weder rückresorbiert noch
sezerniert wird. Inulin wird im Glomerulum frei ﬁltriert und unverändert
in den Harn ausgeschieden. Es ist nicht toxisch und fast frei von Neben-
wirkungen.
Inulin gilt bis heute als Mittel der Wahl für die exakte Bestimmung der
GFR, an dem sich alle anderen und neueren Methoden zur Bestimmung
der Filterfunktion der Niere messen lassen müssen.
Allerdings hat sich die Inulinclearance in der Vergangenheit als Nieren-
funktionsprüfung nicht so recht durchsetzen können. Die Gründe hierfür
waren:
1. Inulin war lange Zeit nur schwer intravenös applizierbar, da die Lös-
lichkeit nur durch Erhitzen erreicht werden konnte.
2. Die Bestimmung des Inulins in Serum und Urin mit der häuﬁg prak-
tizierten Säurehydrolysemethodewar sehr aufwendig und störanfäl-
lig.
3. Das körpereigene Abbauprodukt Kreatinin konnte ebenfalls zur Be-
stimmung der GFR verwendet werden, weil seine physiologischen
EigenschaftendemInulinähnlich waren. DieUntersuchungderKrea-
tininclearance war lange Zeit leichter durchführbar.
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Seit 1972 (Ladegaard-Petersen) werden Single-Shot Clearances nicht nur
für Inulin beschrieben. Dies war eine neue Methode, bei der der Mar-
ker einmalig intravenös appliziert wird und durch die Aufnahme einer
Konzentrations-Zeit-Kurve im Serum die Clearance berechnet wird. Die
Übereinstimmungder Single-ShotClearance mit Inulin mit derklassischen
Infusionstechnik mit Inulin ist breit belegt (Ladegaard-Petersen, 1972; Bro-
berger, 1973; Fawer, 1979; Coulthardt, 1983; Bäcklund, 1983; Freestone,
1985; Gretz, 1990; Prescott, 1991).
1992 beschrieb Kühnle dann eine vollenzymatische Bestimmungsmethode
für Inulin. Sie war viel einfacher durchzuführen und eröffnete der Diagno-
stikderGFRinVerbindungmit derSingle-ShotTechnikneuePerspektiven.
1.1 Nephrotoxizität in der Onkologie
Bei der heutigen Therapie von Tumoren und Leukämien werden Chemo-
therapeutika in Kombinationstherapien eingesetzt. Dabei kann die Funkti-
on der Organe, die die Zytostatika ausscheiden, durch die Chemotherapie
negativ beeinﬂußt werden. So können Leber- und Nierenfunktion durch
akute oder chronische Toxizität der Zytostatika eingeschränkt werden. Es
können therapiebedingte Schäden auftreten, die die Behandlungsmöglich-
keit mit Zytostatika einschränken. Es ist wichtig, die Funktion der Organe
regelmäßig vor, während und nach der Therapie zu überprüfen, um recht-
zeitig therapiebedingte Schäden erfassen und darauf reagieren zu können.
Die Behandlungsergebnisse der in der pädiatrischen Onkologie üblichen
multizentrischen Therapieoptimierungsstudien legen teilweise Dosisstei-
gerungen der Zytostatika bis in den Grenzbereich der Organtoxizität na-
he. Damit kann unter Umständen die Prognose der Patienten verbessert
werden. Gleichzeitig können aber auch Organschäden auftreten, die die
Ausscheidung der Chemotherapeutika herabsetzen und durch Kumulati-
on ihre Toxizität noch erhöhen. Hierdurch kann die Ausscheidung eines
Medikamentesnochweiterverschlechtertwerden,waszuweitergesteiger-
ter Toxizität führt. Dieser Kreis kann, sofern die Wirkung nicht z.B. wie bei
Methotrexat mit Folsäure antagonisiert werden kann, dann unter Umstän-
den nur durch Reduktion oder Absetzen des Zytostatikums durchbrochen
werden.
JedochführenDosisreduktionenauchzuverminderterantitumoralerWirk-
samkeit der Therapie. Die Prognosedes Patienten ist dann möglicherweise
schlechter.
Daher ist es wichtig, zu jedem Zeitpunkt der Therapie genaue Anhalts-
punkte über die Funktionsfähigkeit der ausscheidenden Organe zu erhal-
ten. Die onkologische Therapie benötigt deshalb exakte, unbestechliche
Methoden zur Funktionsmessung der ausscheidenden Organe.
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1.2 Nephrologische Parameter
1.2.1 Marker für die GFR Bestimmung
MitdemBegriffderGlomerulärenFiltrationsrate(GFR)wirddiejenigeMen-
ge an Ultraﬁltrat bezeichnet, die von den Glomeruli der Nieren pro Minute
gebildet wird. Die GFR ist nicht als konstanter Wert anzusehen, sie unter-
liegt tageszeitlichen und ernährungsabhängigen Schwankungen. Die GFR
läßt sich mit Hilfe einerIndikatorsubstanznach demFick’schen Prinzip be-
stimmen. Die Indikatorsubstanz muß frei glomerulär ﬁltriert werden, darf
im Tubulssystem nicht rückresorbiert, sezerniert, metabolisiert oder syn-
thetisiert werden. Sie darf außerdem nicht toxisch sein. Mit Ausnahme
des Inulins erfüllt keiner der heute gebräuchlichen Marker diese Kriterien
ideal.
1.2.2 Serumkreatinin
Kreatinin ist ein Abfallprodukt des Muskelstoffwechsels. Es entsteht beim
Abbau von Kreatinphosphat, das im Muskel ähnlich dem ATP der Bereit-
stellung von Energieäquivalenten dient. Die Bestimmung des Serumkrea-
tininsistfürdieNierenfunktionnureineScreeningmethode,daeinAnstieg
des Kreatinins im Serum erst dann erfolgt, wenn die glomeruläre Filtrati-
onsrate bereits über 50% eingeschränkt ist. Den Kreatinin-blinden Bereich
zeigt Abbildung 1.
Der Kreatininwert im Serum ist daher ungeeignet, um Veränderungen der
Nierenfunktionfrühzeitig zu erfassen. EinegenauereBewertungistmittels
Nomogrammen und Alter, Größe und Geschlecht möglich, doch wird die
Validität von vielen Autoren abgelehnt (Reubi, 1982)
1.2.3 Kreatinin- und Harnstoffclearance
Kreatinin wird über die Niere mittels glomerulärer Filtration und tubulä-
rer Sekretion ausgeschieden. Der Anteil sezernierten Kreatinins an der ge-
samten ausgeschiedenen Menge ist bereits unter Normalbedingungen ein
Störfaktor. Bei eingeschränkter GFR mit erhöhten Serkumkreatininwerten
steigt der Anteil des sezernierten Kreatinins weiter an.
Die Aussagekraft der Kreatinin- und Harnstoffclearance hängt außerdem
sehr von einer zuverlässigen Urinsammlung ab. Diese ist in der Pädia-
trie oft nur schwer zu gewährleisten. Die Urinsammlung stellt eine große
Fehlerquelle in der Nierenfunktionsdiagnostik dar, besonders bei kleinen
Kindern.
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Die Bestimmung der Kreatininclearance ist zwar einfach, weil kein Phar-
makon zugeführt werden muß, aber aus obigen Gründen ungenau. Neu-
mayer (1989) beschreibt Fehlschätzungen der Kreatininclearance zur GFR
zwischen 30-100%
Die Berechnung der Kreatininclearance erfolgt nach der Formel (Erläute-

























Die Referenzbereiche für die Kreatininclearance bei Erwachsenen werden
von Pogglitsch(1994) für Männer von 97-140 ml/min/1,73 m
￿ Körperober-
ﬂäche (KOF) und für Frauen von 85-125 ml/min/1,73 m
￿ KOF angegeben.
Harnstoff wird als kleines Molekül ebenfalls glomerulär frei ﬁltriert, aber
aufgrundseinerhervorragendenDiffusionsfähigkeitdurchbiologischeMem-
branen zu 1/3 bis 2/3 - je nach Grad der Diurese - im Tubulus wieder re-
sorbiert. Die Werte der Harnstoffclearance liegen daher theoretisch immer
unter denjenigen der Kreatininclearance.
Neumayer(1989) empﬁehlt eine mathematische Korrekturzur Berechnung































































1.2.4.1 Infusionstechnikmit steady state (“klassische Infusionstech-
nik“) Das PolyfruktosanInulin, dasinPﬂanzen als Energiespeicherdient,
gilt seit Jahrzehnten als Standardstoff zur Bestimmung der glomerulären
Filtrationsrate. An der Inulinclearance mittels konstantem Plasmaspiegel
müssen sich auch heute noch alle anderen Markersubstanzen zur Prüfung
derGFRmessenlassen. Abbildung2zeigtdasPrinzipderGFR-Bestimmung
mit Inulin.
Es ist bisher kein Marker bekannt, der die geforderten Kriterien zur GFR
Prüfung besser erfüllt als Inulin. Es wird frei ﬁltriert, im Nierentubulus
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Fig. 2: Die Clearance von Inulin entspricht der Glomerulären Filtrationsra-
te (aus: Silbernagl, 1991)
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nichtresorbiert,nichtsezerniertodermetabolisiert,praktischnirgendssonst
ausgeschieden, ist nicht toxisch und praktisch nebenwirkungsfrei.
In der Routinediagnostik konnte sich die Anwendung von Inulin zur GFR-
Prüfung jedoch nie durchsetzen. Hierfür gibt es mehrere Gründe: Die en-
dogene Kreatininclearance ließ sich leichter durchführen und ähnlich gut
verwenden, wie man dachte. Die etablierten Bestimmungsmethoden, mit
der Inulin lange Zeit bestimmt werden mußte, waren störanfällig und un-
speziﬁsch. Die Durchführung der klassischen Inulinclearance, die oft auch
als klassische Infusionstechnik bezeichnet wird, ist zeit- und personalauf-
wendig.
Diese klassische Inulinclearance erfordert eine einmalige Bolusgabe und
dann eine kontinuierliche Dauerinfusion von Inulin, um einen konstanten
Plasmaspiegel zu erreichen. Die eigentliche Clearance kann erst begon-
nenwerden,wennsich einkonstanterPlasmaspiegel desInulinsnach einer
Äquilibrierungszeit unterschiedlicher Dauer eingestellt hat. Es sind dann
mehrere Urinsammelperioden von jeweils 1 oder 2 Stunden und Blutent-
nahmen zwischendenBlasenentleerungszeitpunktennotwendig. DerUrin
muß mittels Katheter gewonnenwerdenund die Blase am Endejeder Sam-
melperiode retrograd mit steriler physiologischer Kochsalzlösung gespült
werden, um Sammelfehler so gering wie möglich zu halten. Die Clearance











































Die klassische Inulinclearance bedient sich genau des gleichen Prinzips
wie die Kreatininclearance. Der fehlerbehaftete Prozeß der Urinsammlung
bleibt also bestehen. Die Äquilibrierungszeit, um bei der Inulininfusion
einen konstanten Plasmaspiegel zu erreichen, ist nicht konstant, sondern
abhängig von der Nierenfunktion. Wird die Clearance zu früh begonnen,
so hat sich noch kein konstanter Plasmaspiegel eingestellt und das Ergeb-
nis wird verfälscht.
1.2.4.2 Inulininfusion mit konstanter Infusionsrate Der Ansatz der
Clearancebestimmung mit konstanter Infusionsrate nach einer Bolusinjek-
tion benötigt im Gegensatz zur klassischen Infusionstechnik keine Urin-
sammlung. Die Clearance wird aus der Plasmakonzentration nach einer
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Die Auswahl des Äquilibrierungszeitpunktes und die Infusionsdauer be-
einﬂussen die Präzision der Methode wesentlich. (Neumayer, 1989). Auch
diese Methode ist prinzipbedingt aufwendig und störanfällig. Es wird je-
docheinesehrguteKorrelationzurklassichenInulinclearance beschrieben,
die auch für den pädiatrischen Bereich untersucht wurde.
1.2.4.3 Single-Shot Techniken mit Inulin Bei der Single Shot Inulin-
clearance wird das Inulin im Bolus intravenös gespritzt und anschließend
durch mehrere Blutentnahmen eine Konzentrations-Zeit-Kurve im Serum
erstellt. Aus dieser wird die Clearance berechnet. Die Clearance ergibt sich
ausderverabreichten Inulinmengegeteiltdurch dieFläche unterderdurch
die Blutentnahmen bestimmten Konzentrations-Zeit-Kurve.
Bereits 1955 wurde von Sapirstein ein Modell zur Clearanceberechnung
entwickelt.
Mit dieser Technik wird nur die Plasma-Clearance für Inulin bestimmt.
Diese ist aber aufgrund der physiologischen Eigenschaften nahezu iden-
tisch mit der renalen Clearance. (Prescott, 1991) Daher erscheint die Aus-
sage erlaubt, daß die Plasmaclearance in der Praxis identisch ist mit der
renalen Clearance, da Inulin fast ausschließlich durch glomeruläre Filtra-
tion eliminiert wird. Auf eine explizite Unterscheidung wird aus diesem
Grunde verzichtet. Die sehr gute Korrelation der Single Shot Inulinclea-
rance mit der klassischen Infusionstechnik ist in der Literatur sowohl bei
Erwachsenen als auch bei Kindern breit belegt (Ladegaard-Pedersen, 1972;
Broberger, 1973; Fawer, 1979; Coulthard, 1983; Bäcklund, 1983; Freestone,
1985; Gretz, 1990; Prescott,1991). Esbesteheallerdings eineÜberschätzung
der durch die klassische Infusionsmethode gemessenen GFR um 20-25%.
Die Blutentnahmen dürfen auch kapillär erfolgen; Müller-Suur fand 1983
eine gute Übereinstimmung von kapillären und venösen Blutproben bei
der Single-Shot-Inulinclearance im Kindesalter.
1.2.4.4 Single-Sample Technik mit Inulin Immer wiederwurden auch
Versuchebeschrieben,dieSingle-ShotClearance nochweiterzueinerSingle-
Sample Clearance zu vereinfachen, bei der nach Inulininjektion nur eine
einzige Blutentnahmedurchgeführt werdenmuß. Hierzu wurdenFormeln
veröffentlicht (Schumann, 1993), die viele, empirisch gewonnene Anga-
ben voraussetzen und die Unwägbarkeiten für den pädiatrischen Anwen-
dungsbereich beinhalten (Neumayer, 1989). Eine genaue Bestimmung der
GFR erscheint hier nicht sicher möglich. Die vorliegende Arbeit wird an-
hand der gewonnenen Daten diese Formeln überprüfen.
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1.2.5 Isotopenclearance
GFR Bestimmungen können auch mit radioaktiv markierten Substanzen,
die die Kriterien zur Bestimmung der GFR erfüllen, durchgeführt wer-
den. die Messung erfolgt szintigraphisch. Es kann sowohl die externe
Aktivitätsmessung in einer entnommenen Blutprobe als auch die quanti-
tative Funktionsszintigraphie durchgeführt werden. Mit der szintigraphi-
schen Methode lassen sich für beide Nieren getrennt oder gemeinsam die
Clearancewerte ermitteln. Die Präzision dieser Methode unterliegt einer
großen Zahl von Faktoren, die von verschiedenen Autoren unterschiedlich
bewertet werden (Neumayer, 1989). Sie liegt, so Neumayer, bei normaler
oder nur leicht eingeschränkter Nierenfunktion im Rahmen einer Single-
Shot Clearance. Über das Verhalten bei fortgeschrittener Niereninsufﬁzi-
enz liegen noch keine Untersuchungen vor. Wiederholungsuntersuchun-
gen sind wegen der Strahlenbelastung jedoch nicht zu empfehlen (Neu-
mayer, 1989). Marker, die bildgebende Eigenschaften haben, sind 99mTc-
DTPA, 31Cr-EDTA, 131I-DTZ und 125I-Iothalamat. Die Isotopenclearan-
ces können nicht am Krankenbett durchgeführt, sondern nur in speziel-
len, zum Umgang mit radioaktiven Stoffen ausgerüsteten Spezialabteilun-
gen durchgeführt werden. Der hierfür erforderliche Transport ist bei den
schwer kranken Patienten der pädiatrischen Onkologie problematisch und
manchmal auch nicht durchführbar.
1.2.6 Marker für den Renalen Plasmaﬂuß (RPF)
Referenzsubstanz für die Bestimmung des renalen Plasmaﬂusses ist Paraa-
minohippurat (PAH). PAH wird frei im Glomerulum ﬁltriert, im Tubulus
sezerniert, jedoch nicht rückresorbiert. Die Klärung des die Niere durch-
strömenden Plasmas von PAH in einem Durchlauf gelingt nur zu ca. 92%;
der mit PAH erhaltenen Wert wird daher auch als effektiver renaler Plas-
maﬂuß bezeichnet. PAH und seine Derivate Ortho-Jod Hippursäure und
Iodopyracetat sind aufwendig zu bestimmen. Iodopyracetat wird extra-
renal ausgeschieden und führt so zu Fehlern. o-Jod Hippursäure läßt sich
radioaktiv mit 123J und 131J markieren. Dann läßt sich die Ausscheidung
szintigraphisch überwachen. Alle diese Methoden führen zu einer Unter-
schätzung des realen RPF um bis zu 20-25% (Neumayer, 1989)
1.2.7 Marker für die Tubulusfunktionen
Die exkretorischen Leistungen der Niere beruhen nicht nur auf der Funk-
tion des glomerulären Filters, sondern auch auf den komplizierten Regula-
tionsvorgängen des Tubulussystems, die dazu dienen, den Salz-, Wasser-,
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Säure-Basen-, Aminosäuren- und Glucosehaushalt zu regulieren. Die Re-
gulation unterliegt nicht nur tageszeitlichen Schwankungen wie die GFR,
sondern wird auch wesentlich von den Konzentrationen dieser Stoffe im
Plasma bestimmt und ist von der Ernährung abhängig.
Die grobe Beurteilung der Tubulusfunktionen ist durch Messen der frak-
tionellen Natrium-Rückresorption, der fraktionellen Phosphatrückresorp-
tion und der Calcium-Ausscheidung über 24 h im 24 h Sammelurin, Spon-
tanurin und/oder Serum recht einfach und kostengünstig möglich. Abbil-
dung 3 zeigt die Tubulusfunktionen Sekretion und Resorption.
Fig. 3: Die Funktionen des Tubulus stellen durch selektive Sekretion bzw.
Resorption einen weiteren wichtigen Teil der Nierenfunktion dar.
(Aus Silbernagl, 1991)
Eine Bestimmung der Leitenzyme des tubulären Bürstensaums im Urin er-
gibt ebenfalls einen Hinweis auf eine gestörte Tubulusfunktion. Die Be-
stimmungistbereitsetabliert(Scherberich1983, 1990; Heesen,1991; Schwa-
be, 1992) und nicht Gegenstand dieser Arbeit.
1.3 Chemie, Physiologie und Laborbestimmung des Inulins
aus historischer Sicht
Inulin ist ein Polysaccharid mit einem Molekulargewicht von ca. 5000 Dal-
ton. Das Inulin-AnalogonSinistrin hateinMolekulargewichtvon 3000 Dal-
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ton. Beide Stoffe bestehen aus D-Fruktose-Einheiten Abbildung 4 zeigt die
Molekülstrukturen von Sinistrin und Inulin.
Fig. 4: Struktur von Sinistrin (links) und Inulin (rechts). Abdruck mit
freundlicher Genehmigung durch S. Kamoun, Laevosan Gesell-
schaft, Linz.
Sinistrin, das unter dem Namen Inutest von der Laevosan Gesellschft in
Linz vertrieben wird, unterscheidet sich im Aufbau des Makromoleküls
von Inulin. Sinistrin wird aus den Zwiebeln von Urginea maritima (L.) Ba-
ker gewonnen. Sinistrin hat ein niedrigeres Molekulargewicht und in die
Kette eingefügte Fructose-Seitenketten, die die Löslichkeit, Konzentrier-
barkeit und Alkalistabilität erhöhen. Daher können für Sinistrin Ampullen
geliefert werden, die ohne weitere Vorbereitung zur Injektion bereit sind.
Für "Inulin purissimumpyrogenfrei“, das vom gleichen Herstellergeliefert
wird, trifft das nicht zu. Die Inulin-Ampulle muß vor der Verabreichung
bei 56
ÆC erhitzt werden, um das Inulin in Lösung zu bringen.
Sinistrin läßt sich auch höher konzentrieren, die Inulinampullen enthal-
ten 10%-ige Inulinlösung, Inutesthingegen 25%. Insbesondereim pädiatri-
schen Anwendungsbereich kann es vorteilhaft sein, wenn mit dem verab-
reichtenPharmakonnichtauch nocheinegroßeMengeFlüssigkeitgegeben
werden muß.
Sowohl Inulin als auch Sinistrin verhalten sich im Körper inert, werden




1.3 Chemie, Physiologie und Laborbestimmung des Inulins aus
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Inulin und Sinistrin unterscheiden sich in ihren chemischen und pharma-
kologischen Eigenschaften nicht. Man hat mit Sinistrin (Inutest) eine Mög-
lichkeit gefunden, pharmakologische und chemische Nachteile von Inulin
zu eliminieren, ohne an den erwünschten physiologischen Eigenschaften
der freien glomeruläre Filtration ohne tubuläre Sekretion, Resorption oder
Metabolisierung etwas zu ändern.
Da sich die beiden Stoffe physiologisch und bestimmungstechnisch nicht
unterscheiden und in der Literatur auch die Inutest-/Sinistrin-Clearance
meist schlicht als Inulinclearance bezeichnet wird, wird auch in dieser Ar-
beit auf eine explizite Unterscheidung verzichtet. In dieser Studie wurde




mung basieren auf der Hydrolyse des Inulins zu Fructose. Hierzu muß die
Probe enteiweißt werden. Wird dann die Hexose mit einer starken Säure
erhitzt, so bildet sich Hydroximethylfurfural, das in einer Farbreaktion mit
Diphenylamin oder Resorcinol einen blauen bzw. roten Farbstoff bildet,
der sich photometrisch auswerten läßt. Resorcinol ist weniger Glucose-
sensitiv und daher weniger störanfällig.
Alving (1941) und Corcoran (1939) erarbeiteten gleichzeitig eine Methode
zur photometrischen Bestimmung von Inulin mittels Diphenylamin, die in
der folgenden Zeit von anderen modiﬁziert wurden (Harrison, 1942; Boje-
sen, 1952; Kendrick, 1956)
Der Ansatz von Frank (1956) basiert auf einer Bestimmung der reduzie-
renden Anteile des Zuckers in der Probe. Der hierbei auftretende Störfak-
tor Glucose kann mittels Hefe vergoren werden (Smith, 1938), oder mittels
Glucoseoxidase (Frösch, 1956) entfernt werden. Die Glucose kann durch
AutooxidationdurchErhitzeninalkalischem Mediumentferntwerden(Litt-
le, 1949), oder Inulin kann mittels Calciumhydroxid gefällt werden (Herz,
1947). Auch das MitführeneinesSerum-Leerwertes,dervor derInulingabe
gewonnen wurde, und nachfolgende mathematische oder chemische Kor-
rektur durch Zufügen von äquivalenten Mengen Glucose zur Standardlö-
sung werden beschrieben (Frank, 1956).
Handelsmann (1956) und Young (1954) beschreiben eine Farbreaktion von
Fructose mit Anthron. Zur Elimination des Störfaktors Glucose wird der
Abbau dieser Hexosein erhitztem alkalischen Medium (Young, 1952), Glu-
coseabbau mit Invertase (Young, 1970), Vergärung mit Hefe (White, 1954)
oder die Durchführung der Reaktion bei einer Temperatur vorgeschlagen,
bei der Fructose reagiert, Glucose aber nicht (Handelsmann, 1956).
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Ranney beschreibt 1943 eine Farbreaktion mit Reinecke’s Ethanol-HCl-Re-
agenz.
Heyrovsky entwickelte 1956 eine Farbreaktion, die aufgrund einer Verbin-
dung der Fructose mit 3-Indolessigsäure in konzentrierter Salzsäure ent-
steht.
Levine fand 1959, daß Erhitzen von Inulin mit Vanillin in saurer Lösung
eine rote Farbe ergibt.
Steinitz hat 1957 die verschiedenen, auf der Säurehydrolyse beruhenden
Verfahren zur Inulinbestimmung verglichen. Seine Untersuchungen erga-
ben, daß die Heyrovskysche Methode mit 3-Indolessigsäure die zuverläs-
sigste und sicherste ist, da eine starke und stabile Farbbildung vorliegt, die
dem Lambert-Beerschen Gesetz gehorcht und die Störfaktoren durch Glu-
cose im Vergleich zu den anderen Verfahren gering sind.
Verschiedene Automatenversionen dieser Bestimmungsmethodenwurden
bereits veröffentlicht (Fjeldobo, 1968; Haff, 1968; Wright, 1966). Die Me-
thode von Heyrovsky wurde auf einem Technicon Autoanalyzer adaptiert.
Die notwendige Proteinentfernung geschieht in diesem Gerät mittels Dia-
lyse. Inulin wird im Dialysat bestimmt.
1.3.2 Bestimmung mit HPLC
Ruo veröffentlichte 1991 eine Methode zur Inulinbestimmung mit High
PressureLiquid Chromatography, die wenigerstöranfällig als die Methode
der Säurehydrolyse, aber zeitaufwendig ist. Sie erfordert ein großes Pro-
benvolumen und eignet sich daher nicht für die klinische Routine.
1.3.3 Enzymatische Bestimmungsmethoden
Der erste Ansatz einer halbenzymatischen Bestimmungsmethode wurde
1963 von Renschler beschrieben. Der Ansatz basierte auf einer enzymati-
schen Bestimmung von Fructose, die 1961 von Schmidt publiziert worden
war.
Die erstevollenzymatische Methodezur Inulinbestimmung wurdevonIrie
1981 beschrieben. Diese Methode war allerdings nicht sehr erfolgreich, da
die Reagenzien nur kurze Zeit haltbar waren und die Methode einen nur
sehr kleinen linearen Extinktionsbereich hatte, was die Bestimmung durch
häuﬁges Verdünnender Proben erschwerteund für Ungenauigkeitensorg-
te.
Eine weitere enzymatische Methode wurde von Degenaar 1987 publiziert.
Delanghe (1991) verbesserte diese Methode durch Glucoseelimination mit-
tels Glucose- Oxidase.
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Kühnle (1992) verbesserte die Methode durch Zugabe von Wasserstoffper-
oxid, was die Oxidation der Glucose durch den in der Lösung freiwerden-
den Sauerstoff stark beschleunigte. Die in dieser Arbeit veröffentlichte,
enzymatische Bestimmungsmethode, die sich durch eine hohe Speziﬁtät,
Sensitivität und leichte Durchführbarkeit auszeichnet, eröffnete der Dia-
gnostik der GFR neue Perspektiven.
Summerﬁeld (1995) veränderte die Methode noch, indem sie entstehen-
de Fructose mit der Sorbit-Dehydrogenase in Sorbitol umwandelt. Hier-
bei entsteht NADH
￿, das sich photometrisch messen läßt. Diese Methode
wurde auch auf einem Cobas FARA II Analysenautomaten installiert.
Soper (1995) veränderte die Methode leicht, indem er höhere Enzymaktivi-
täten zugab und etablierte die Methode auf einem Cobas Mira.
1.4 Aufgabenstellung
Ziel dieser Arbeit war es, eine Bestimmungsmethode für die Glomeruläre
Filtrationsrate zu ﬁnden, die sich nicht nur für wissenschaftliche Frage-
stellungen eignet, sondern auch in der täglichen Routinediagnostik durch-
führbar ist. Für pädiatrisch-onkologische Patienten sollte ein speziﬁsches,
sensitives und praktikables Programm erarbeitet werden, das die Nieren-
funktion überwacht.
Die Patienten sollten durch die Durchführung einer Clearance möglichst
wenigbeeinträchtigt werden. Invasive Eingriffe zur GFR Bestimmungsoll-
ten, wenn möglich, bei den pädiatrisch-onkologischen Patienten vermie-
den werden. Die Durchführung der Clearance am Krankenbett sollte ein-
fach sein und auch den durchführenden Arzt möglichst wenig belasten.
Die Inulinclearance sollte eine unzweifelhafte, reproduzierbare Messung
der GFR gewährleisten. Es sollte zusätzlich geprüft werden, ob die in der
Literatur beschriebene Single-Sample Methode von Schumann bei pädia-
trisch-onkologischen Patienten zu verläßlichen Ergebnissen führt, oder ob
die Single Shot Clearance mit Plasma-Abklingkurve, deren Übereinstim-
mung mit der GFR Bestimmung mittels klassischer Infusionstechnik gut
belegt ist, durchgeführt werden muß, um zu reproduzierbaren Ergebnis-
sen zu gelangen.
Die Messung der Blutproben im Labor sollte in einem mit der üblichen
täglichen Laborroutine belasteten Labor möglich sein. Hierfür sollte die
Methode auf einem Analysenautomaten etabliert werden und eine Mög-
lichkeit für Berechnung und Befunddruck gefunden werden.
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2.1 Methodik
2.1.1 Allgemeines Vorgehen
Wesentlicher Teil der vorliegenden Arbeit war die Vereinfachung der bis-
herigen Methode der Inulinclearance nach der klassischen Infusionstech-
nik. Es sollte eine Methode entwickelt werden, die sich bei hoher Präzision
auch in der täglichen Routinediagnostik durchführen läßt und nicht auf-
grund hohen zeitlichen und personellen Aufwands nur wissenschaftlichen
Fragestellungen vorbehalten bleiben muß. Dies schließt alle Schritte ein
von der Durchführung der Clearance am Krankenbett über die Messung
im Labor bis zur Berechnung und zum Ausdruck des Befundes.
2.1.2 Testprinzip der enzymatischen Inulinbestimmung
Zur Laborbestimmung des Inulins in Serum oder Plasma wurde das Test-
prinzip der enzymatischen Methode gewählt, die von Kühnle 1992 vorge-
stellt wurde, da diese Methode eine vollständige Eliminierung des Störfak-
tors Glucose versprach und aufgrund ihres enzymatischen Ansatzes eine
recht einfache Methode war, die sich prinzipiell auf einem Laborautoma-
ten installieren ließ. Die Methode benötigt 4 Reagenzien, die im Laufe der
Bestimmung eingesetztwerden. Es ist nicht notwendig,die Probe zu entei-
weißen. Abbildung 5 zeigt die Molekülstruktur von Sinistrin.
Die Bestimmung läuft in folgenden Schritten ab (siehe Abbildung 6 und 7):
￿ Zuerst wird die in der Probe enthaltene Blutglucose mittels Gluco-
seoxidase und Wasserstoffperoxid in einem Citratpuffer (pH5, 0,2 M)
entfernt, da sie die Bestimmung stört. Bei diesem Reaktionsschritt
sind als Ausdruckder ablaufenden Reaktion Gasblasen im Ansatz zu
beobachten. (Abbildung 6).
￿ Dem Medium I aus Citratpuffer, Wasserstoffperoxidund Glucoseoxi-
dase wird noch die von Novo Nordisk vertriebene Inulinase zuge-
geben, die gleichzeitig das Sinistrin in Fructose spaltet, so daß Glu-
coseentfernung und Spaltung in Fructoseeinheiten in einem Arbeits-
schritt ablaufen können. Der Ansatz wird 20 min bei 56
ÆC im Wär-
meblock inkubiert. (Abbildung 6).
￿ JetztwirddieinderReaktionentstandene,freieFructosedurchHexo-
kinase in einem NADP+/ATP Puffer phosphoryliert. Das entstehen-
de Fructose-6-phosphat wird durch die Phosphoglucose-Isomerase
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Fig. 5: Sinistrin. Abdruck mit freundlicher Genehmigung durch S. Ka-
moun, Laevosan Gesellschaft, Linz
in Glucose-6-phosphat isomerisiert. Glucose-6-phosphat wird durch
dieGlucose-6-phosphat-dehydrogenaseoxidiert. HierbeiwirdNADP+
reduziertzu NADPH+,dassich photometrischnachweisenläßt. (Ab-
bildung 7) NADPH+ hat drei Extinktionsmaxima: sie liegen bei 340
nm, 365 nm und bei 334 nm.
Fig. 6: Inulinspaltung in Fruktose und Glucoseelimination
Die ermittelten Extinktionswerte können entweder mit einem theoretisch
berechneten Faktor multpliziert werden, um eine Konzentration zu erhal-
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Fig. 7: Fructoseumsetzung zu 6-Phosphoguclonat
ten. Es kann aber auch eine Standardkalibration mit einem Standard deﬁ-
nierter Konzentration durchgeführt werden, auf den dann die Extinktions-
werte bezogen werden.
Die Bestimmungsmethode ist ein Ergebnis dieser Arbeit und ﬁndet sich
daher in Abschnitt3-E r gebnisse.
2.1.3 Bestimmung weiterer nephrologischer Parameter
Bei den onkologischenPatienten und bei der niereninsufﬁzienten Patientin
wurden außer der Inulinclearance weitere nephrologische Parameter be-
stimmt.
GrundlegendeMaßnahmefürvielenephrologischeUntersuchungenistdie
Urinsammlung über 24 h. Mit diesem Sammelurin können dann speziﬁ-
sche Nierenparameter ermittelt werden. Die Urinsammlung wurde von
den Patienten bzw. deren Eltern zu Hause oder im stationären Umfeld vor
oder während der Therapie durchgeführt. Die Technik der Urinsammlung
wurde allen Patienten bzw. den Eltern genau erklärt, um sicher zu ge-
hen, daß erst nach vollständiger Entleerung der Blase mit dem Sammeln
begonnen wird und daß die letzte Portion nach 24 Stunden auch noch ge-
sammelt werden muß. Es wurde ein Merkblatt zur Urinsammlung verteilt
(Siehe Abbildung 8), das den Patienten mitgegeben wurde, um Sammel-
fehler möglichst zu vermeiden.
BeieinigenkleinenKindernistdasUrinsammelnmittelsSammelgefäßoder
Klebebeutel manchmal nicht möglich gewesen oder wurde von den Eltern
wegen der Hautirritationen durch den Klebebeutel abgelehnt. Auch ka-
men Fälle mangelnder Mitarbeit vor. In diesen Fällen wurde unter sterilen
Bedingungen ein Blasenkatheter gelegt, der meist nur während der Sam-
melperiode in der Blase verblieb.
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2.1.3.1 Kreatininclearance ZurKreatininbestimmungsammeltederPa-
tient 24 Stunden Urin.
WährendderSammelperiodeoderunmittelbardanachwurdefürdieKreatinin-
Clearance Kreatinin im Serum bestimmt. Zur Blutentnahme wurde der bei
den meisten Patienten vorhandene Hickman-Broviac Katheter verwendet,
der zu Beginn der Chemotherapie operativ gelegt wird und bei entspre-
chender Pﬂege bis zum Ende der Intensivtherapie verbleibt. Dieses Vorge-
hen entspricht dem in der Klinik üblichen Vorgehen.
Die Kreatinin-Konzentrationen in Serum und Urin wurden im Labor für
klinischeChemiederUniversitäts-KinderklinikmitderTrockenchemieMe-
thode des Kodak-Analysenautomats bestimmt. Dort wurde auch die Clea-
























Der erhaltene Wert wird auf die Standard-Körperoberﬂäche von 1,73 m
￿
bezogen.
2.1.3.2 Harnstoff Clearance DieHarnstoffclearance wurdeanalogund
zeitgleich zur Kreatininclearance aus der gleichen Urin- und Serumprobe
bestimmt. Die Messung und Berechnung analog nach der bei der Krea-
tininclearance erwähnten Formel erfolgte ebenfalls im Labor für klinische
Chemie mit der Kodak Trockenchemie Methode.
2.2 Probandenkollektiv
An den drei gesunden Probanden wurden 6 und an den 37 meist onkolo-
gischen Patienten wurden 73 Bestimmungen der Inulinclearance durchge-
führt. Das Alter der Patienten und Probanden reichte von 3 Wochen bis zu
32 Jahren; Der Mittelwert lag bei 10
￿
￿




Der Beobachtungszeitraum bei mehrfach durchgeführten Clearances liegt
zwischen 7 und 515 Tagen; der Median liegt bei 116 Tagen und der Mittel-
wert bei 145 Tagen.
Bei den Diagnosen überwogen die akuten lymphatischen Leukämien (6
mal), gefolgt von den 6 Patienten mit Hirntumoren unterschiedlicher Enti-
tät; es folgten 4 mal die Diagnose Neuroblastom, 3 mal Osteosarkom, 2 mal
PNET, 2 mal Wilmstumor und je einmal eine akute myeloische Leukämie,
ein Ewingsarkom, und ein Rezidiv einer akuten lymphatischen Leukämie
und ein alveoläres Rhabdomysosarkom.
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Bei allen Inulinclearances wurde angestrebt, gleichzeitig eine Kreatinin-
clearance und eine Harnstoffclearance zu bestimmen. Außerdem wurden,
wenn möglich, die Natrium-Rückresorption, die Phosphat-Rückresorption
und die Calzium-Exkretion bestimmt. Dies war allerdings an die Urin-
sammlung, möglichst über 24 Stunden, gebunden. In einigen Fällen sind
Sammelversuche gescheitert oder wurden von den Eltern abgelehnt.
Bei kleinen Kindern ist den Eltern und dem Behandlungsteam weder die
Urinsammlung perKlebebeutelnoch perBlasenkathetersehrsympathisch,
da das Legen eines Blasenkatheters eine invasive Maßnahme darstellt, de-
nen onkologische Patienten ohnehin häuﬁg ausgesetzt sind. Klebebeutel
verursachen Hautreizungen und ermöglichen trotzdem nur eine unzuver-
lässige Sammlung. Es ist bei der Urinsammlung bei Kindern nie auszu-
schließen, daß Urin verloren geht.
Den Eltern wurde der Vorgang der Urinsammlung genau erklärt und ein
Merkblatt überreicht (Abbildung 8)
Bei insgesamt 14 Patienten konnten im Verlauf des Beobachtungszeitrau-
mes mehrere Clearances durchgeführt werden, bei einem Patienten sogar
8 mal und bei einer Patientin 4 mal in einem Jahr.
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Fig. 8: Merkblatt zum korrekten Sammeln des 24-h Sammelurins
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2.2.1 Patientenkollektiv der Studie






1 M.Be 20.07.93 ALL männlich 0 1
2 S. B. 03.07.69 Osteosarkom weiblich 0 1
3 M. Br 08.12.76 ALL männlich 0 1
4 C. F. 19.06.92 ALL weiblich 94 2




6 B. H. 24.04.92 Neuroblastom weiblich 0 1
7 N. K. 24.10.89 ALL weiblich 0 1
8 J. M. L 11.01.94 PNET männlich 64 2
9 M. L. 07.01.78 AML weiblich 0 1
10 J. Me. 04.01.91 ALL männlich 0 1
11 N. Mü. 10.02.84 Astrozytom-
Rezidiv
weiblich 7 1
12 S. N. 06.11.75 Ewingsarkom weiblich 0 1
13 F. O. 10.12.92 Wilmstumor weiblich 0 1
14 E. P. 19.11.89 Ependymom weiblich 255 2
15 F. R. 02.04.92 Neuroblastom männlich 43 1
16 A. R. 30.12.78 Pinealoblastom männlich 381 2
17 M. S. 01.05.90 Neuroblastom weiblich 199 3
18 P. S. 12.11.89 Wilmstumor männlich 0 1
19 S. S. 21.01.93 Neuroblastom männlich 347 8
20 T. W. 19.04.88 ALL-REZ weiblich 0 1
21 S. W 24.04.84 Medulloblastom männlich 0 1
22 N. B. 12.02.82 Niereninsufﬁzienz weiblich 0 1




24 H.-P. G. 13.02.60 gesund männlich 14 2
25 M. G. 01.01.69 gesund männlich 515 1
26 Y. K. 04.04.80 homozygote
￿-Thalassämie
weiblich 0 1
27 A. K. 29.05.92 Retinoblastom weiblich 297 4
28 J. Mi. 24.01.94 alveoläres Rhab-
domyosarkom
weiblich 24 2
29 N. Mu 11.01.93 ALL männlich 144 2
30 M. Ö. 17.10.70 Osteosarkom männlich 12 1
31 R. S. 13.03.76 PNET weiblich 70 2
32 J. S. 25.09.76 Osteosarkom weiblich 0 1
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2.2.2 Diagnoseverteilung der Probanden und Patienten und
Aufteilung auf die Therapiestudien
Anzahl Diagnose Behandlung nach Studie
6 Akute Lymphoblastenleuk-
ämie
ALL-BFM 90 und ALL-BFM
95
1 Hybridleukämie, als ALL be-
handelt
ALL-BFM 90
1 Astrozytom Frankfurter Pilotstudie für
Hirntumore
1 Ependymom Frankfurter Pilotstudie für
Hirntumore
1 Pinealoblastom Frankfurter Pilotstudie für
Hirntumore
2 Medolloblastom Frankfurter Pilotstudie für
Hirntumore
1 Retinoblastom Frankfurter Pilotstudie für
Hirntumore








3 Osteosarkom COSS 91
1 Ewing Sarkom EICESS
1 AkuteMyeloblastenleukämie AML BFM
1 Akute Lymphoblastenleuk-
ämie, Rezidiv











nicht onkologische Patienten 2
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Therapiestudie Nephrotoxische Zytostatika
ALL-BFM 90 Methotrexat, Cyclophosphamid





Nb 90 Cisplatin, Ifosfamid
CWS 86 und CWS 91 Ifosfamid, Carboplatin
COSS 86 Ifosfamid, Cisplatin, Methotrexat
AML-BFM 90 Cyclophosphamid
ALL-Rez BFM 90 Methotrexat, Ifosfamid, Thiotepa
SIOP-Wilmstumorstudie Tumornephrektomie
Tab. 1: Nephrotoxische Substanzen in den Therapiestudien
2.3 Material
2.3.1 Inulin
Inutest Ampullen zu 20 ml
1 Ampulle zu 20 ml enthält 5,0 g Sinistrin purissimum pyrogenfrei, gelöst
in Aqua ad inject.
Hersteller: Laevosan Gesellschaft m. b. H. Linz; Z. Nr. 12 687
2.3.2 Citratpuffer
￿ 0,2 M Citratpuffer, eingestellt auf pH 5,0










￿ werdenin 100 ml Aqua destgelöst;













￿ werden in 100 ml Aqua dest
gelöst.
60 ml dieser Natriumcitratlösung werden mit 25 ml der Zitronensäurelö-
sung versetzt; die Lösung wird am pH Meter auf pH 5,0 eingestellt.
Hersteller:
￿ Zitronensäure, p.a.: Merck, Darmstadt
￿ Natriumcitrat, p.a.: Merck, Darmstadt
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2.3.3 Wasserstoffperoxid
30 %-ige Lösung Wasserstoffperoxid "Perhydrol“
Hersteller: Merck, Darmstadt.
2.3.4 Inulinase
Inulinase NOVOZYM 230, Fructozym 230 (1800 IU/g, EC 3.2.1.7)
Hersteller Novo Nordisk, Bestell-Nr. 811 221
2.3.5 Glucoseoxidase
Glucoseoxidase aus Aspergillus niger, Reinheitsgrad I (EC 1.1.3.4)
Hersteller: Boehringer Mannheim GmbH, Bestell-Nr. 105 147
2.3.6 Phosphoglucose-Isomerase
Phosphoglucose-Isomerase,PGI 700 U/ml
Hersteller: Boehringer Mannheim GmbH, Bestell-Nr. 127 396
2.3.7 Testkit zur D-Glucose- und D-Fructosebestimmung in der
Lebensmittelchemie
D-Glucose/ D-Fructose Testkit (Hexokinase-Methode) enthält:
￿ Flasche1: 5gPulvergemischausTriethanolaminpuffer,pH7,6; NADP,
64 mg; ATP 160 mg; Magnesiumsulfat.
￿ Flasche 2: 0,7 ml Enzymsuspension aus Hexokinase, 200 U; Glucose-
6-phosphat-Dehydrogenase, 100 U
￿ Flasche 3: 0,7 ml Phosphoglucose-Isomerase,ca. 490 U.
￿ Flasche 4: Glucose-Standardlösung 50 mg/dl
Hersteller: Boehringer Mannheim GmbH, Bestell-Nr. 139 106
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2.3.8 Testkit zur D-Glucosebestimmung in der klinischen Chemie
Glucose liqui-UV Testkit (Hexokinase-Methode) enthält:
￿ Flasche 1: Pufferlösung PIPES Puffer, 100 mmol/l, pH 7,6; ATP 4
mmol/l; NAD 3 mmol/l; Mg2+ 10 mmol/l; Natriumacid zur Kon-
servierung: 0,05%
￿ Flasche 2: Enzymreagenz aus Hexokinase: > 25 U/ml, Glucose-6-
phosphat-Dehydrogenase: >75 U/ml; Natriumacid zur Konservie-
rung: 0,1 %
￿ Flasche 3: Glucose Standard, 100 mg/dl, Trichloressigsäure zur Kon-
servierung: 0,5 mol/l
Hersteller: Firma Human, Taunusstein, Gesellschaft für Biochemica und
Diagnostica mbH, Bestell-Nr. 10 780.
2.3.9 Kodak Ektachem Laborautomat
Am Kodak Ektachem 700 XR wurden folgende Parameter mit den origina-
len Testplättchen der Firma Kodak bestimmt:
￿ im Serum: Kreatinin, Harnstoff, Glucose
￿ im Urin: Kreatinin
2.3.10 Mitsubishi Super Z 818
Am Mitsubishi Analysator Super Z 818 (Rolf Greiner BioChemica, Flacht)
wurden neben der Inulinkonzentration bestimmt:
￿ Harnstoff im Urin: Urease-GLDH-Methode, kinetisch. Testkitherstel-
ler: Firma Human, Taunusstein.
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3 Ergebnisse
3.1 Die Etablierung der enzymatischen Meßmethode für Inulin
Ein Ergebnis dieser Arbeit ist die Entwicklung und Anpassung der enzy-
matischen Bestimmungsmethode für Inulin mit für die klinische Chemie
zugelassenen Enzymen auf einem Analysenautomaten. Die Beschreibung
dieser Schritte ﬁndet sich daher hier im Abschnitt Ergebnisse und nicht im
Kapitel2-P r obanden, Material, Methoden.
Die Entwicklung wurde zunächst mit einer manuellen Bestimmung am
Photometer nach der Vorschrift von Kühnle begonnen. Anschließend wur-
de die Messung mit den anderen, für die klinische Chemie hergestellten
Enzymen in Handarbeit getestet und erst dann haben wir begonnen, die
Methode auf einen Analysenautomaten zu adaptieren.
3.2 Manuelle Inulinbestimmung nach Kühnle
Die ersten Versuche wurden in der von Kühnle (1992) veröffentlichten Ver-
suchsanordnungmit dendortgenanntenReagenzienan einem Photometer
durchgeführt.
3.2.1 Reagenzien
Fig. 9: Testkit nach Kühnle
￿ Medium 1: 10 ml Citratpuffer, 0,2 M, pH 5,0 wurden mit 5 mg Gluco-
seoxidase und mit 200
￿l Inulinase versetzt.
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￿ Medium 3: Triäthanolaminpuffer, pH7,6 Puffer mit MgSO
￿, 6 mg/ml
ATPund2,4 mg/mlNADP+. FlascheNr. 1ausdemGlucoseFructose
Testkit von Boehringer Mannheim
￿ Medium 4: Enzymgemisch: Ein Gemisch aus Hexokinase, Glucose-6-
phosphatDehydrogenaseundPhosphoglucoseisomerasewurdedurch
1:1 mischen der Flaschen Nr. 2 (Hexokinase und Glucose-6-phosphat
Dehydrogenase) und Nr.3 (Phosphoglucoseisomerase) des Boehrin-
ger Testkits hergestellt. Enzymaktivitäten: Hexokinase: 143 U/ml;
Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase: 71 U/ml; Phosphoglucose-Isomerase:
350 U/ml.
Abbildung 9 zeigt das vollständige Testkit nach Kühnle.
3.2.2 Durchführung der Bestimmung:
100
￿l Serum wurden mit 200
￿l Inkubationsmedium I und 100
￿l Inkuba-
tionsmedium II bei 37
ÆC 60 min lang inkubiert. Das Inkubat wurde in eine
Küvette überführt. 1,0 ml des ATP/NAD Puffers wurde zugeführt und die
Extinktion (E1) am Photometer bei 365 nm abgelesen. Jetzt wurden 20
￿l
des Enzymgemischs aus HK, G6PDH und PGI zugeführt, gemischt und
der Anstieg der Extinktion am Photometer beobachtet. Die Ablesung der
Extinktion E2 erfolgte nach 20 min. E1 wurde dann von E2 subtrahiert.
3.3 Manuelle Bestimmung mit Human Glucose Testkit
Das von Boehringer Mannheim bezogene Testkit zur Glucose-Fructose Be-
stimmung wurde für die Lebensmittelchemie entwickelt. Die enhaltenen
Enzyme sind nicht für den Einsatz in der klinischen Chemie zugelassen.
Wir haben daher den Einsatz eines anderen Testkits mit für die klinische
Chemie zugelassenen Enzymen bevorzugt. Die Wahl ﬁel auf das Testkit
Glucose liqui-UV Hexokinase Methode von der Firma Human, Taunus-
stein, vertrieben durch Rolf Greiner Diagnostics.
Dieser Weg bietet zudem eine erhebliche Kosteneinsparung von etwa 70%.
Die PGI wurde von Boehringer Mannheim separat bezogen. Dieses Testkit
wurde zunächst ebenfalls in Handverarbeitung getestet:
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Fig. 10: Testkitfür Inulin mit dem Glucose Testkit für die klinische Chemie
3.3.1 Reagenzien
￿ Medium 1: 10 ml Citratpuffer, 0,2 M, pH 5,0 werden mit 5 mg Gluco-
seoxidase und mit 200
￿l Inulinase versetzt.





￿ Medium 3: Puffer: 25 ml des im Testkit gelieferten NAD/ATP/Mg
Pufferswerdenmit 1250
￿l derbeigefügtenEnzymlösung(Hexokina-
se und Glucose-6-phosphat Dehydrogenase) versetzt.
￿ Medium 4: besteht aus der unverdünnten PGI-Stammlösung.
Abbildung 10 zeigt die in unserer Studie verwendeten Reagenzien.
3.3.2 Durchführung der Bestimmung
Zur manuellen Bestimmung wurden 100
￿l Serum mit 200
￿l Medium 1
und 100
￿l Medium II bei 56
ÆC 20 min inkubiert. Das Inkubat wurde in
eine Küvette überführt. 2,5 ml des ATP/NADP Puffers mit dem Enzymzu-
satz aus Hexokinase und Glucose-6-phosphat Dehydrogenase (R1) wurde
zugeführt und die Extinktion (E1) am Photometer bei 365 nm abgelesen.
Jetzt wurden 4
￿l der Phosphoglucose-Isomerase zugeführt, gemischt und
der Anstieg der Extinktion am Photometer beobachtet. Die Ablesung der
Extinktion E2 erfolgte nach 20 min. E1 wurde dann von E2 subtrahiert.
Die manuelle Kalibrierung anhand einer Eichkurve wird in Kapitel 3.5.1
auf Seite 45 beschrieben.
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Mit den erhaltenen Extinktionen läßt sich eine Eichkurve erstellen und die
Konzentration errechnen - die Einzelheiten sind in Kapitel 3.5.2 auf Seite
48 erläutert.
3.3.3 Einﬂuß der Reaktionstemperatur auf die Reaktionskinetik
Das Temperaturoptimum der für die FructoseumsetzungverwendetenEn-
zyme liegt bei 37
ÆC. Die Einhaltung dieser Temperatur hat entscheidenen-
den Einﬂuß auf die Reaktionskinetik, die bei 20
ÆC erheblich langsamer
abläuft.
In diesem Versuch wurde eine Inulinprobe, die 94 mg/l Inulin enthielt, bei
20





ÆC gehalten. Abbildung 11 zeigt
die deutlich schneller ablaufende Reaktion im Vergleich zu der Probe, die






































0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Zeit nach PGI-Zugabe (min)
Konzentration Inulin wässrig, 37˚C
Konzentration Inulin wässrig, 20 ˚C
Fig. 11: Reaktionskinetik der NADPH-Reaktion bei 20 und 37
ÆC am Pho-
tometer in der Übersicht
3.4 Umsetzen der modiﬁzierten Methode auf den
Laborautomaten Mitsubishi Super Z
NachdemdiemodiﬁzierteMethodeamHandphotometergetestetwar,wur-
de die Methode auf einem automatischen AnalysengerätMitsubishi-Nittec
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Super Z 818 adaptiert. Dieses Gerät arbeitet mit Quarzküvetten und kann
bei 340 nm, aber nichtbei 365 nm dieExtinktionvon NADPH
￿ messen. Zur
Probe lassen sich wahlweise 1 oder 2 Reagenzien hinzufügen. Die Reakti-
onszeit steht mit je 5 min für jedes Reagenz ebenso wie die Temperatur mit
37
ÆC fest und läßt sich nicht beeinﬂussen. Eine Beschleunigung der Re-
aktion ist daher nur durch Variation der zugegebenen Enzymaktivität zu
erzielen.
3.4.1 Vorinkubation
Um die Bestimmung zu vereinfachen und zu beschleunigen, wurde ver-
sucht, die von Kühnle beschriebene Reaktionszeit von 60 min bei 37
ÆC
durch höhere Inkubationstemperatur zu verkürzen. Das Temperaturopti-
mum von Glucoseoxidase und Inulinase liegt bei 56
ÆC, so daß diese Tem-
peratur geeignet erschien.
Bei dieser Temperatur wird auch die im Plasma vorhandene, endogene
Phosphoglucose-Isomerase inaktiviert. Näheres im Kapitel 3.6.6.2- Stör-
faktoren auf Seite 60.
Es wurde ein Kontrollserum Qualitrol angesetzt und mit Inulin und Glu-
coselösung dotiert. Das Serum enthielt 1111 mg/l Inulin und 513 mg/dl
Glucose. Die Glucosekonzentration dieses Serums und die Glucosekon-
zentration nach der Inkubation nach Kühnle (60 min bei 37
ÆC) wurde am
Kodak Ektachem, die Inulinkonzentration ebenfalls mit einer Inkubation
nach Kühnle (60 min bei 37
ÆC) am Mitsubishi Super Z 818 gemessen.
Anschließend wurden die gleichen Proben 20 min bei 56
ÆC inkubiert. Die
Ergebnisse zeigen die Tabellen 2 und 3 sowie Abbildung 12.






Tab. 2: Glucoseelimination und Inulinumsetzung bei 37
ÆC für 60 min.
Zusätzlich wurde das Kontrollserum bei 56
ÆC für 10, 20, 30, 40, 50 und 60
min inkubiert. So erhält man eine Kinetik der Inkubationsreaktion - siehe
Abbildung 13. Sofort nach Abschluß der Inkubation wurde die Inulin- und
Glucosekonzentrationim Inkubat gemessen. Allerdings vergeht vom Ende
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Tab. 3: Glucoseelimination und Inulinumsetzung bei 56


































































































































































Fig. 12: VergleichderGlucoseelimination und Inulinumsetzungbei 37
Æ für
60 min und 56



































Fig. 13: Reaktionskinetik der Vorinkubation bei 56
ÆC; n=3
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der Inkubation bis zum Messen der Probe im Automaten aus technischen
Gründen eine Wartezeit von ca. 5 min.
Die Daten zeigen, daß bereits nach 10 min Inkubation eine weitgehende
Elimination der Glucose und Spaltung des Inulins in Fructose stattgefun-
den hat. Die Reaktion ist jedoch noch nicht vollständig abgelaufen. Nach
20 min ist die Glucose vollständig eliminiert und die Inulinkonzentrati-
on entspricht der durch die vorgeschlagene Inkubation gewonnenen. Es
erscheint daher ausreichend sicher, die Inkubation 20 min lang bei 56
ÆC
durchzuführen, da fast identische Ergebnisse erzielt werden konnten. Die
Variationskoefﬁzienten lagen bei diesen Bestimmungen immer unter 3%.
Eine kürzere Inkubationszeit als 20 min erwies sich hierbei als arbeitstech-
nisch schlecht durchführbar.
3.4.2 Automatisierte Verarbeitung
Nach der Vorinkubation wird die Probe in ein Probengefäß umgefüllt, das
in den Analysenautomat paßt. Die weitere Bestimmung läuft jetzt auto-
matisch ab: Der Analysenautomat pipettiert 40
￿l des Inkubats in eine
der Quarzküvetten und verdünnt es mit 40
￿l Aqua dest. Anschließend
werden hierzu 250
￿l des Mediums 3 hinzugefügt und der Ansatz mit ei-
nem kleinen Mixer gerührt. Der Automat erwärmt die Küvette jetzt auf
37
ÆC und beobachtet 5 Minuten lang die Extinktion (E1). Anschließend
werden 25
￿l des Mediums 4 zugegeben und wieder 5 Minuten lang die
Extinktion (E2) beobachtet. Der Automat berechnet die Differenz der Ex-
tinktion
￿E aus den Werten der Extinktion vor und nach der Zugabe der
Phosphoglucose-Isomerase. Das Programm, das den Mitsubishi Super Z
steuert, zeigt Abbildung 14.
ImVerlaufderReaktionentstehtfürjedesMolekülFructoseeineäquivalen-
te Menge an NADH
￿, das photometrisch gemessen wird. Die Extinktion
von NADH
￿ folgtdem Lambert-BeerschenGesetz, undsie istproportional
zur Konzentration.
Aus der gemessenen Extinktion kann daher durch Multiplikation mit ei-
nem Faktor die Konzentration der Probe errechnet werden. Die Möglich-
keiten, die Konzentration auszurechnen ﬁnden sich ab Seite 45 in Kapitel
3.5.
DieRichtigkeitderBestimmungwurdedurchdasMitführenmehrererKon-
trollen vor und nach jeder kompletten Clearance (= 8 Proben) überprüft.
3.4.2.1 Reaktionskinetik der Fructosebestimmung Die Reaktionski-
netik der Fructoseumsetzung am Analysenautomaten kann sehr einfach
kontrolliert werden. Der Mitsubishi Super Z 818 mißt, sobald die Probe
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Fig. 14: Das Programm, das den Mitsubishi Super Z steuert
in die Küvette pipettiert wurde, alle 30 Sekundendie Extinktion. Diese Da-
ten lassen sich nach der Messung auf Papier ausdrucken. Die Reaktion ist
abgeschlossen,wennderPunktderletztenBestimmungeindeutigineinem
Plateau liegt (Siehe Abbildung im folgenden Abschnitt).
3.4.2.2 Ermittlung der richtigen Enzymmenge Der Mitsubishi Super
Z mißt grundsätzlich bei 37
ÆC. Die Inkubationsdauer für jedes Reagenz
bei Bestimmungen mit zwei Reagenzien beträgt 5 Minuten und läßt sich
nicht beeinﬂussen. Die Möglichkeiten, den Automaten an eine bestehende
Methode anzupassen sind gering. Die Methode muß an den Automaten
angepaßt werden. Dies kann nur noch durch eine Variation der zugegebe-
nen Enzymaktivitäten geschehen. Die Enzyme sind teuer und es ist wün-
schenswert, mit möglichst geringen Mengen auszukommen.
Zunächst wurden zur Methode von Kühnle äquivalente Enzymmengen
eingesetzt. Die Methode von Boehringer Mannheim geht aber von einer
Reaktionszeit von 20 min für den letzten Reaktionsschritt aus. Diese Zeit
ist bei unserem Automaten auf 5 min beschränkt. Die Kinetik zeigt noch
keine deutliche Plateauphase, die Reaktion ist also noch nicht vollständig
abgelaufen; die Werte werden zu niedrig gemessen.
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Fig. 15: Reaktionskinetik mit 9,5 IU Phosphoglucoseisomerase im Meßan-
satz im Laborautomaten: Diese Reaktion läuft nicht schnell genug
ab. Am Ablesezeitpunkt existiert kein deutliches Plateau.
Die eingesetzte Enzymaktivität wurde verdoppelt und verdreifacht, bis ei-
ne Plateauphase erkennbar war und die erhaltenen Werte den Erwartun-
gen entsprachen. Die Abbildungen 15 und 16 demonstrieren die unter-
schiedlichen Kinetiken.
Wir haben aufgrund der Ergebnisse die dreifache Enzymaktivität gewählt,
um sicher gehen zu können, daß die Meßreaktion komplett abgelaufen ist.
3.5 Ermittlung der Konzentration aus der Extinktion
3.5.1 Manuelle Kalibrierung mit einer Eichkurve
Zur Standardkalibration bei der Handverarbeitung am Photometer wird
eine Verdünnungsreihe eines bekannten Standards erstellt. Leider gibt es
für Inulin keinekäuﬂich erhältlichen Standardlösungen. Auf Anfrage beim
Hersteller von Inutest, der Firma Laevosan Gesellschaft m.b.H. in Linz,
wurde uns freundlicherweise eine wässrige Standardlösung mit der Inu-
linkonzentration von 992 mg/l zur Verfügung gestellt.
Anhand der Verdünnungsreihe wird eine Eichkurve erstellt. Aus dieser
Kurve wird anhand der gemessenenExtinktion die Konzentration der Pro-
be abgelesen.
Eine typische Verdünnungsreihe mit selbst hergestellten wässrigen Lösun-
gen im Konzentrationsbereich von 0 bis 5000 mg/l sieht so aus:
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Fig. 16: Reaktionskinetik mit 28 IU Phosphoglucoseisomerase im Ansatz
im Laborautomaten: Die Reaktion läuft schnell genug ab, es exi-
stiert ein eindeutiges Plateau.
Inulin Soll Kon-
zentration mg/l
E1 E2 E2-E1 Inulin gemessene
Konzentration
mg/l
0 0 0 0 0
1 0 0.0075 0.0075 5.482
5 0 0.001 0.001 7.309
10 0 0.0175 0.0175 12.791
50 0 0.072 0.072 52.627
100 0 0.135 0.135 98.676
250 0 0.34 0.34 248.518
500 0 0.67 0.67 489.726
1000 0 1.275 1.275 931.942
2500 0 2.5 2.5 1827.337
5000 0 3.5 3.5 2558.272
Die etwas zu hoch gemessenen Werte im Bereich bis 10 mg/l lassen sich
auf den Pipettierfehler zurückführen; Die Inutest-Lösung mußte für eine
Probe mit 1 mg/l 1:250.000 verdünnt werden. Die hieraus resultierende
Eichkurve zeigt Abbildung 17.
Man erkennt, daß die Eichkurve bis etwa 1000 mg/l linear verläuft. In
höheren Konzentrationsbereichen muß die Probe verdünnt werden.
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Fig. 17: Eichkurve für die Inulinmessung am Photometer; unten niedrige-
rer Konzentrationsbereich.




gen ist die Multiplikation mit einem Faktor, der sich empirisch bestimmen
oder theoretisch berechnen läßt:
































3.5.2.1 Faktor für die manuelle Bestimmung nach Kühnle Für die















￿l; Verdünnungsfaktor F = 1; molarer Extinktionskoefﬁzient von
NADPH














￿ ; Schichtdicke d = 1






￿l. Mit diesen Werten ergibt
sich ein Faktor von k = 741,23 für die Handverarbeitung mit dem Testkit
aus der Lebensmittelchemie.
3.5.2.2 Faktorfür diemanuellemodiﬁzierteBestimmungmit demTest-
kit von Human Der Puffer des Testkits der Firma Human arbeitet mit
NAD
￿ als Protonenakzeptor. Die von Kühnle vorgeschlagene Methode
mit dem Testkit der Firma Boehringer Mannheim benutzt NADP
￿. Die




Für die Bestimmung per Hand mit dem Testkit der Firma Human erge-













￿l; Verdünnungsfaktor F = 1; mo-






















￿l. Mit diesen Werten ergibt sich ein Faktor von k = 1494,81.
3.5.2.3 Faktor für die maschinelle Bestimmung am Mitsubishi Super
Z 818 Für die maschinelle Bestimmung von Inulin mit dem Testkit der








￿l; Verdünnungsfaktor F = 1;























￿l. Mit diesen Werten ergibt sich ein Faktor von k = 1691,98.
Der Analysenautomat liefert jedoch keine echten Extinktionen; die ausge-
gebenen Werte sind lediglich der Extinktion proportional. Der Faktor k
= 1691,98 führt zu einer etwa 30%-igen Überschätzung der tatsächlichen
Konzentration. Prinzipiell ist es möglich, den Faktor anzupassen.











Da zu Beginn der Messungen ein unabhängiger Standard bekannter Kon-
zentration schlecht zu beschaffen war und nicht in ausreichender Menge
zur Verfügung stand, haben wir zunächst die Berechnung des Faktors zur
Ermittlung der Konzentration benutzt. Hierbei wurden immer Richtig-
keitskontrollen mitgeführt.
Eine Probe der wässrigen Standardlösung, die uns Laevosan zur Verfü-
gung gestellt hat, wurde mehrfach an verschiedenen Tagen gemessen. Die-
seStandardlösunghatte eine von Laevosan angegebeneSoll-Inulinkonzen-
tration von 992 mg/l. Die “Extinktionswerte“, die in den verschiedenen
Meßreihen für diesen Standard gemessen wurden, hatten einen Mittelwert
von 0,791. Die Soll-Konzentration, dividiert durch 0,791 ergibt 1254,11 als
Faktor, der fortan im Automaten benutzt wurde, um die korrekte Konzen-
tration zu ermitteln.
Zur Qualitätskontrolle sollten bei allen Messungen Präzisions- und Rich-
tigkeitskontrollen mitgeführt werden. Da ausreichende Mengen Standard-
lösung nicht zur Verfügung standen, wurde eine solche Kontrolllösung
selbst angesetzt. In einen 2000 ml Meßkolben wurden 8 ml Inutest-Lösung
mit 1992 ml Aqua dest verdünnt (2 g Inutest auf 2000 ml Aqua dest.) . Die
Lösung wurde gut gemischt, in 10 ml Portionen in Kunststoff-Reagenz-
röhrchen abgefüllt und bei -18
ÆC für zukünftigen Gebrauch eingefroren.
Die Konzentration dieser Kontrolllösung wurde in den Messreihen zur Er-
mittlung des Faktors mitbestimmt: Es wurde immer im Wechsel eine Pro-
be der Standardlösung und eine Probe der selbst hergestellten Kontroll-
lösung gemessen. Unter Berücksichtigung des Faktors von 1254,11 ergab
sich für die Kontrolllösung eine Konzentration von C = 1111 mg/l. Diese
Lösung wurde als Präzisions- und Richtigkeitskontrolle bei den Bestim-
mungen eingesetzt. Lagen bei den Messungen die Werte dieser Kontroll-
lösung nicht innerhalb des Bereiches der dreifachen Standardabweichung,
so wurden die Werte verworfen und die Messung wiederholt.
DieRichtigkeitdieserKonzentrationhatunsLaevosandurcheigeneAnaly-
sen bestätigt. Der Mittelwert einer Dreifachbestimmung lag in deren Labor
bei 1098 mg/l. Ein weiterer Versuch, diese Kontrollösung bei Bioscientia
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in Ingelheim mit einer Anthron-Methode validieren zu lassen scheiterte,
da laut Bioscientia die Konzentration in der Probe für die dort verwendete
Methode zu gering sei.
Wir haben diese selbst hergestellte wässrige Kontrollösung nicht als Stan-
dard zur Kalibration des Gerätes eingesetzt, um keinen systematischen
Fehler entstehen zu lassen. Wir mußten daher mit dem angepaßten Fak-
tor arbeiten und haben die Funktion des Gerätes mit der Kontrollösung bei
jeder Messung überprüft.
NachdemunsLaevosanfreundlicherweiseausreichendStandardprobenzur
Verfügung gestellt hat, wurde die Bestimmung am Automaten auf die au-
tomatische Standardkalibration umgestellt.
3.5.2.4 AutomatischeStandardkalibration DerAnalysenautomatkann
eine Standardkalibration automatisch bei der Bestimmung durchführen.
Hierzu werden bei jeder Messung ein oder mehrere Standards deﬁnierter
Konzentrationmitgeführt. DerAutomatmißt dieExtinktionvonReagenzi-
enleerwerten und den Standards und erstellt aus den ihm bekannten Kon-
zentrationen eine Eichkurve. Die Extinktion der Proben wird dann bereits
vom Automatenauf die Eichkurvebezogenund eineKonzentrationfür die
Probe ausgegeben.
EineautomatischeStandardkalibration, diebeijederBestimmungneudurch-
geführt wird, ist jedoch die verläßlichere Alternative und einer rechneri-
schen Anpassung vorzuziehen.
Es wurde eine Eichkurve des Automaten mit 10-fach Bestimmung der glei-
chen Proben erstellt. Die Ergebnisse zeigen Tabelle 4 und Abbildung 18.
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3.6.1 Vergleich wässriger Lösungen mit dotierten Plasmaproben
Es war zu klären, ob es systematische Unterschiede zwischen Serum- bzw.
Plasmaproben undwässrigen Lösungengibt. Das käuﬂich erhältliche Kon-
trollserum Qualitrol von Merck, Darmstadt und Humanserum wurde mit
verschiedenen Mengen Inutest dotiert und eine Eichkurve erstellt. Diese
wurde mit einer wässrigen Verdünnungsreihe verglichen. Anschließend
wurde der Leerwert von Qualitrol mit dem Leerwert von Aqua dest. ver-
glichen.
Aus Tabelle 5, 6,7 und8 läßt sich ersehen, daß die Wiederﬁndung nicht be-
einträchtigtist. DieSchwankungeninderKonzentrationvonQualitrol und
wässriger Lösung sind auch hier als Pipettierfehler zu werten, da Inutest



































































0 0 0 0
1 6.5 3.39 0.78 12.00
5 7.1 4.83 1.01 14.22
10 6.25 5.34 0.91 14.56
50 55.86 56.94 3.28 5.87
100 106.98 105.87 5.84 5.46
250 256.92 261.12 13.67 5.32
500 491.27 494.66 17.64 3.59
750 773.57 777.56 15.13 1.96
1000 984.18 987.53 41.5 4.22




























































Fig. 18: Präzisionsmessung einer Eichkurve für Inulin mit Laborautomat
Mitsubishi Super Z
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für diesen Versuch von seiner Konzentration von 250.000 mg/l in der Am-


























Tab. 6: Wiederﬁndung in Humanserum
Der Leerwert von Qualitrol liegt mit 0,56 mg/l im Bereich des Reagenzien-
leerwertes, und damit im gleichen Bereich wie der Leerwert von Human-
serum und Wasser.
3.6.2 Standardaddition
Um eine Eichkurve messen zu können, wurde eine Verdünnungsreihe von
Inulin in Qualitrol Kontrollserum hergestellt und gemessen. Zu 150
￿lP r o -
be der verschiedenen Konzentrationen wurden dann 50
￿l der von Laevo-
san gelieferten Standardlösung (Konzentration: 992 mg/l Inulin) hinzuge-
fügt und diese Proben wiederum gemessen.
Da gleichzeitig mit dem Standard allerdings auch Flüssigkeit zugeführt
wird, mit der die Probe verdünnt wird, und sich diese Verdünnung bei













Tab. 7: Wiederﬁndung in Qualitrol N Kontrollserum




Tab. 8: Nullwerte von Aqua dest., Humanserum und Qualitrol N
kleineren Konzentrationsunterschieden (also im Bereich von 1000 mg/l)
stärker bemerkbar macht als bei geringen Konzentrationen, ist zu erwar-
ten, daß die Eichkurve mit addiertem Standard nicht parallel zu der ohne
Standardaddition laufen wird. Sie wird sich dieser vielmehr bei höheren
Konzentrationen nähern.
Korrigiert man die gemessenen Werte mit dem Verdünnungsfaktor,so lau-
fen die Geraden parallel. Subtrahiert man den Standard rechnerisch, so
liegt die Gerade, die man erhält, sehr dicht bei der Ausgangsgerade der
Proben ohne Standardaddition.
DergemesseneWertsolltebei denum denVerdünnungsfaktorkorrigierten
Werten theoretisch 248 mg/l höher liegen als in den Proben ohne Addition
dieses Standards.
Die Ergebnisse zeigen Tabelle 9 und Abbildung 19.
3.6.3 Haltbarkeit der Reagenzien
DieangesetztenReagenzienlösungensindnachKühnle(1992) undKamoun
(1995) etwa 14 Tage haltbar; Dies sollte für unsere modiﬁzierten Lösungen
veriﬁziert werden.
































0 1 248.75 249 1 0
10 6.25 253.35 255.13 7.13 14.1
50 55.86 292.22 306.96 58.96 5.5
100 106.98 325.67 351.56 103.56 -3.2
250 252.92 444.02 509.36 261.36 3.3
500 491.27 612.74 734.32 486.32 -1.0
750 773.57 822.09 1013.45 765.45 1.1
1000 984.18 982.36 1227.14 989.14 0.6
Tab. 9: Standardaddition von 2,48 mg in 50


















































0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
Sollkonzentration Inulin (mg/l)
Konz. ohne Standardaddition
Konz. mit Standardaddition unkorrigiert
Konz. mit Standardaddition korrigiert
Konz. mit Standardaddition, Standard abgezogen
Fig. 19: Standardaddition von 2,48 mg in 50
￿l zur Verdünnungsreihe
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Es wurde ein Qualitrol Kontrollserum mit Inulin dotiert, um eine Konzen-
tration von ca. 1000 mg/l Inulin zu erhalten. Es wurde ein Reagenzien-
ansatz frisch hergestellt und dieses Kontrollserum sofort gemessen. Der
Reagenzienansatz wurde im Kühlschrank bei +4
ÆC aufbewahrt, das Kon-
trollserum wurde bei -18
ÆC eingefroren. Die Messung wurde nach 7, 10,
14, 17,21 und 28 Tagen mit dem gleichen Kontrollserum und dem im Kühl-
schrank gelagerten Reagenziensatz wiederholt. Die Ergebnisse zeigt Ab-
bildung 20.
Die Wiederﬁndung ist nach 17 Tagen herabgesetzt. Nach 15 Tagen Lage-
rung zeigen sich noch keine Änderungen an der Konzentration. Es ist da-
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gemessene Konzentration
Fig. 20: Reagenzienhaltbarkeit im Kühlschrank bei +4
ÆC
3.6.4 Haltbarkeit des Inulins in menschlichem Probenmaterial
Inulin ist ein chemisch inerter Stoff, der im Körper keiner Verstoffwechse-
lung unterliegt. Die Haltbarkeit von Inulin in menschlichem Probenmate-
rial ist in der Vergangenheit gut untersucht worden (Gretz, 1992; Kühnle,
1992; Cheek, 1966). Alle Arbeiten kamen zu dem Schluß, daß Inulin in
Serum, Urin oder wässriger Lösung fast unbegrenzt haltbar ist, wenn die
Probe bei -18
ÆC gelagert wird. Eine Inulinprobe hält sich auch bei +4
ÆC
im Kühlschrank mehrere Wochen. Hier muß man allerdings eine mögli-
che bakterielle Besiedelung des Serums berücksichtigen, durch die das In-
ulin möglicherweise abgebaut und die Probe getrübt wird. Probenmaterial
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sollte daher immer bei -18
ÆC eingefroren werden. Abbildung 21 zeigt die
gemessenen Konzentrationen bei Lagerung bei -18
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Tag
gemessene Konzentration Inulin (mg/l)
Fig. 21: Probenhaltbarkeit bei -18
ÆC über 4 Monate
3.6.5 Variablität von Tag zu Tag
Um für Untersuchungen möglicher Störungsquellen eine Probe gleicher
Konzentration zu haben, wurde erneut die von Laevosan zur Verfügung
gestellte Inulin-Kontrollösung mit einer Konzentration von 992 mg/l ver-
wendet.
Die Konzentration dieser Kontrolle wurde bei allen Bestimmungen mit be-
stimmt. Tabelle 11 zeigt die gemessenen Konzentrationen dieser Probe an
40 aufeinanderfolgenden Meßtagen. Die Statistik. dieser Messungen zeigt
Tabelle 12.
Abbildung 22 zeigt die Variabilität von Tag zu Tag vom Mittelwert aus auf-
getragen.





















































Tab. 11: Variablilität der Inulinkonzentration der 992 mg/l Laevosan-
































































































Konzentration der Kontrolle 998 mg/l
Fig. 22: Variablität von Tag zu Tag der 998 mg/l Inulin-Kontrolle in der
Übersicht (vom Mittelwert ausgehend)
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ist zusammen mit der Standardabweichung ein Maß für die Präzision, mit
der gemessen wird. Diese beiden Parameter beschreiben damit die Grö-
ße des zufälligen Fehlers bei der Bestimmung. Hierunter fallen alle tech-
nischen Mängel während der Analyse. Ungenaues Pipettieren, Photome-
terschwankungen durch Änderung der Netzspannung und andere Fehler
führen zu einer verminderten Meßpräzision. Bei der Berechnung der Prä-
zision von Tag zu Tag mit der wässrigen Kontrolllösung ergibt sich nach
der nachfolgenden Tabelle ein Variationskoefﬁzient zwischen 1,96% und
14.56%. Die Werte unter 10 mg/l schwanken stärker als höhere Werte. Die
Mittelwerte stimmen in diesem Bereich schlecht mit der Sollkonzentration
überein, da es sich um dotierte Proben handelt, für die das Inulin teilweise
1:250.000 verdünnt werden mußte. Der Pipettierfehler dürfte hierbei er-
heblich sein.
Tabelle 13 zeigt die Ergebnisse der durchgeführten 10-fach Bestimmungen
von Inulin bei verschiedenen Entnahmezeiten, Abbildung 23 zeigt die Ab-




































































0 0 0 0
1 6.5 3.39 0.78 12.00
5 7.1 4.83 1.01 14.22
10 6.25 5.34 0.91 14.56
50 55.86 56.94 3.28 5.87
100 106.98 105.87 5.84 5.46
250 256.92 261.12 13.67 5.32
500 491.27 494.66 17.64 3.59
750 773.57 777.56 15.13 1.96
1000 984.18 987.53 41.5 4.22
Tab. 13: Variationskoefﬁzienten für verschiedene Konzentrationen: Meß-
werte einer Inulin-Verdünnungsreihe (n=10)






































Fig. 23: Variationskoefﬁzienten in der Übersicht
3.6.6 Störquellen
3.6.6.1 Blutglucose DieimBlutvorhandeneGlucosestörtdieMessung.
Sie wird daher, wie in Kapitel 3.4.1 auf Seite 41 beschrieben, während der
Vorinkubationdurch die Glucoseoxidaseentfernt. Essoll noch genauerun-
tersucht werden, welche Blutglucosekonzentration im Serum gerade noch
sicher durch diesenOxidationsschritt entferntwerdenkann. Hierzu wurde
Qualitrol Kontrollserum, das kein Inulin enthielt, mit steigenden Mengen
mit 5%-iger Glucose-Infusionslösungnach folgendemPipettierschemaver-
setzt. Der Glucosegehalt dieser Proben wurde am Kodak Ektachem gemes-
sen und die Proben anschließend gemäß der Anleitung zur Inulinbestim-
mung inkubiert. Nach 20 min bei einer Temperatur von 56
ÆC wurden die
Proben am Kodak Ektachem wiederum auf ihren Glucosegehalt überprüft.
Tabelle 14 zeigt, daß in einer Probe bis zu 600 mg/dl Glucose enthalten
darf, damit sie in der Vorinkubation noch sicher entfernt wird. Höhere
Konzentrationenwerdennicht komplettumgesetztundsomit gelangt Glu-
cose in die Küvette, wird in NADH
￿ umgesetzt und führt zu falsch hohen
Werten.
3.6.6.2 Phosphoglucose-Isomerase i.S. Kamoun (1995) wies darauf
hin, daß zur Vorinkubation des Inulins die 60-minütige Inkubation bei 37
ÆC verlassen werden solle, da durch die niedrigere Temperatur die physio-
logisch im Serum vorkommende Phosphoglucose-Isomerase nicht inakti-
viert werde. Die Aktivität dieses Enzyms sei bei einigen malignen Erkran-
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Tab. 14: Elimination des Störfaktors Glucose aus der Probe (Mittelwerte;
n=3)
kungen erhöht und könne die Bestimmung stören. Durch Inkubation bei
56
ÆC wird dieses Enzym inaktiviert und der Störfaktor beseitigt.
Versuche mit identischen Proben, die bei 37
ÆC und bei 56
ÆC inkubiert wur-
denergabenbeiunseremPatientenkollektivnahzuidentischeWerte. (Siehe
Kapitel 3.4.1 Glucoseelimination auf Seite 41)
3.6.6.3 Hämolytische Seren Da in der Pädiatrie besonders bei kleinen
Patienten die Blutentnahme schwierig sein kann, sind die Proben gelegent-
lich hämolytisch. Es ist daher wichtig zu untersuchen, ob freies Hämoglo-
bin in der Probe die Bestimmung stört.
EinemitHeparinungerinnbargemachteBlutprobewurdezentrifugiertund
der Überstand an Plasma verworfen. Die Erythrozyten wurden mit phy-
siologischer Natriumchloridlösung versetzt und wieder zentrifugiert. Der
Waschvorgangwurdenochzweimal wiederholt,derÜberstandjeweilsver-
worfen. 2 ml dieses Erythrozytenkonzentrates wurden daraufhin durch
Zugabevon2 mlAquadesthämolysiert. DerHb-GehaltdiesesHämolysats
lag bei 4,4 g/dl (im hämatologischen Labor vom Abbot CD 1500 Zählgerät
bestimmt).
Kontrollserum für Inulin (Soll 19,4 mg/l) wurde mit 0, 1, 5, 10, 15, 20 bzw.
30
￿l diesesHämolysatsversetzt. Esentstandendeutlichsichtbare, zum Teil
dunkelrote Färbungen.
Die Proben wurden dann inkubiert und am Automaten vermessen. Nach
Korrektur der Verdünnung durch die Zugabe der hämolytischen Lösung
ergebensichfürdieProbendieinTabelle15 aufgeführtenKonzentrationen.
Der gleiche Versuch wurde mit Inulin-freiem Qualitrol durchgeführt um
den Einﬂuß von Hämolyse auf den Nullwert zu erfassen.
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Hb i.S. Nullwert Inulin Wiederﬁndung








Tab. 15: Nullwertbestimmung und Wiederﬁndung bei hämolytischen Pro-
ben; Inulinsollkonzentration in der Wiederﬁndung: 19,4 mg/l
Hämolyse beeinﬂußt offensichtlich weder den Nullwert noch die Wieder-
ﬁndung und stellt somit keinen Störfaktor dar.
3.6.6.4 Lipämische Seren Um denEinﬂuß derTrübungdurch im Plas-
ma vorhandene Lipideüberprüfenzu können,mußteein Serum hergestellt
werden, das bei deﬁnierter Inulinkonzentration in aufsteigender Konzen-
tration mit Lipiden getrübt war. Ein Qualitrol-Kontrollserum (Sollkonzen-
tration 19.4 mg/l) wurde nun mit steigenden Mengen Intralipid, einer mil-
chigen Infusionslösung zur Fettsubstitution, versetzt. Tabelle 16 zeigt die
Meßergebnisse.
Intralipid 10 % + Nullwert Wiederﬁndung,
Qualitrol Verhältnis Inulin (mg/l) Inulinkonz. (mg/l)
1:10 0.22 19.09
1:100 0.3 18.47
Tab. 16: Nullwertbestimmung und Wiederﬁndung bei lipämischen Pro-
ben; Inulinsollkonzentration in der Wiederﬁndung (ohne Intrali-
pid): 19,4 mg/l
Lipämie scheint ebenso keinen Einﬂuß auf die Bestimmung zu haben. Ein
Grund ist hier möglicherweise auch, daß die Trübung durch die Micellen
vor der Messung im Photometerdurch die Reagenzien nochmals verdünnt
wird, so daß sie sich nicht so stark bemerkbar machen kann.
3.6.6.5 Ikterische Seren Die Untersuchung,obGallenfarbstoffe dieBe-
stimmungdesInulinsstören,istbesonderswichtig fürUntersuchungenbei
kleinen Kindern. Frühgeborene und Neugeborenen haben ein noch nicht
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voll ausgereiftes Enzymsystem zur Ausscheidung des Bilirubins. Die Glu-
curonyltransferase, die Bilirubin und andere Stoffe mit Glucuronsäure in
der Phase 2 der Ausscheidung in der Leber konjugiert, hat noch nicht die
volle Aktivität. Bilirubin steigt im Serum an. Ein physiologischer Ikterus
tritt bei der Hälfte aller Reifgeborenen zwischen 2. und 3. Lebenstag auf
und dauert 3-4 Tage.
Ein häuﬁgesProblem der Neonatologieist derIkterusprolongatus. Gerade
Früh- und unreife Neugeborene entwickeln oft einen behandlungsbedürf-
tigen Ikterus.
Der Einﬂuß einesdurch Gallenfarbstoffe verfärbten Serumsauf die Bestim-
mung ist daher eine mögliche Fehlerquelle und sollte daher bekannt sein.
Um aufsteigende Konzentrationen eines ikterischen Serums zu erhalten
wurde Qualitrol Kontrollserum mit verschiedenen Mengen des Serums ei-
nes kleinen Patienten mit Ikterus versetzt. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 17.
Bilirubin-ges. Nullwert Inulin Wiederﬁndung




Tab. 17: Nullwertbestimmung und Wiederﬁndung bei ikterischen Proben;
Inulinsollkonzentration in der Wiederﬁndung bei normalem Bi-
lirubin: 19,4 mg/l
Die Wiederﬁndungund derNullwert scheinennicht beeinträchtigt zu sein;
die Schwankungen sind wiederum dem Pipettierfehler zuzurechnen.
Zum Vergleich zeigt die Nullwertbestimmungund Wiederﬁndungbei nor-
malem Probenmatierial Tabelle 18.




Humanplasma (Heparin) 0.35 19.30
physiol. NaCl-Lösung 0.22 19.70
Tab. 18: Nullwertbestimmung und Wiederﬁndung bei normalem Proben-
material; Inulinsollkonzentration in der Wiederﬁndung: 19,4
mg/l
Zusammenfassend werden die Ergebnisse der Untersuchung der Störquel-
len Hämolyse, Bilirubin und Lipämie sowie Vergleiche zwischen Kontroll-
serum und Humanserum und -plasma in Abbildung 24 dargestellt.






























































































































































































































Wiederfindung, Soll: 19.4 mg/l
Fig. 24: Der Einﬂuß von Hämolyse, Lipämie, Bilirubin auf Wiederﬁndung
und Nullwert
3.6.6.6 Antikoagulanzien Blutparameter werden heute in Vollblut, Se-
rum oder Plasma bestimmt. Inulin kann in Serum oder Plasma bestimmt
werden,Vollbluteigenetsich aufgrundderfestenBlutbestandteilenichtfür
eine direkte photometrische Untersuchung. Zur Plasmagewinnung wird
die Blutprobe durch Verwendung von speziellen Blutentnahmeröhrchen
(Saarstedt Monovetten, Vacutainer-System), die das Antikoagulans bereits
enthalten, schon während der Blutentnahme ungerinnbar gemacht. Der
Einﬂuß der Antikoagulanzien auf die Bestimmung ist also bei Bestimmun-
gen aus Plasma sehr wichtig.
Es wurde für jedes Antikoagulans eine Inulin Verdünnungsreihe mit dem
entsprechenden Plasma angefertigt und jede Probe 10 mal gemessen.
Um dieFragezu klären, ob dieseAntikoagulanzieneventuelldenNullwert
verändern, wurden neue, unbenutzte Röhrchen geöffnet und mit einer Pi-
pette Antikoagulanz entnommen.
50
￿l jedes dieser Antikoagulanzien werden direkt als Probe inkubiert und
vermessen.
Die Ergebnisse zeigen die Tabelle 19, die Statistik ﬁndet sich in Tabelle 20.
Abbildung 25 zeigt die gemessenen Plasmaspiegelverläufe graphisch.
Die Ergebnisse zeigen, daß diese Antikoagulanzien mit Ausnahme von
ACD keine Fehlerquelle für die Bestimmung darstellen. Bei Citrat ist zu
beachten, daß die Blutprobe durch das große Volumen an Natriumcitrat
im Blutentnahmeröhrchen im Verhältnis 9+1 verdünnt wird, was bei der










































0 0 0 532.56 0 0 0
10 9.16 12.88 553.11 15.10 14.95 13.72
50 57.65 60.68 602.07 62.50 61.85 56.82
100 104.45 103.56 642.01 106.67 105.63 96.97
250 261.57 257.91 795.64 267.93 265.33 243.58
500 492.55 493.88 1029.97 508.70 503.76 462.45
750 751.84 784.28 1322.14 807.81 799.96 734.37
1000 988.62 955.94 1497.33 984.62 975.06 895.11
Tab. 19: Der Einﬂuß von Antikoagulanzien auf die gemessene Inulin Kon-
















































0 0 0 5.10 0 0 0
10 0.58 0.61 2.62 2.70 2.67 3.03
50 0.51 0.48 5.31 0.50 0.49 0.56
100 1.02 2.35 2.35 2.43 2.4 2.72
250 2.04 2.47 2.68 4.89 4.84 5.48
500 4.67 1.59 5.35 1.64 1.62 1.84
750 1.47 2.73 1.74 2.81 2.78 3.15
1000 26.48 3.82 4.17 3.93 3.90 4.42
Tab. 20: Standardabweichungen bei den Messreihen mit verschiedenen
Antikoagulanzien
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Konzentrationsberechnung berücksichtigt werden muß.
Um hier Mißverständnisse zu vermeiden empﬁehlt es sich, die Proben ge-
nerell als Serum oder Heparinplasma abzunehmen und nur im Notfall auf




























































Fig. 25: Die Auswirkungen von Antikoagulanzien auf die Wiederﬁndung
ACD hingegen stört die Bestimmung. ACD wird von Blutspendediensten




Kleine Abweichungen von Normwerten bei Leberwerten oder ein positi-
ver Lues-Screeningtest führen, obwohl sie unspeziﬁsch sein können, ohne
weitere Untersuchungen zum Ausschluß der Blutspende von der weiteren
Verarbeitung und Verabreichung an Patienten.
Solche Blutspenden stehen aber prinzipiell experimentellen Laboruntersu-
chungen zur Verfügung. Wir haben, um den Verbrauch an teuren Kontroll-
seren zu vermeiden, den Blutspendedienst Hessen um eine ausgesonderte
Plasma-Blutspende gebeten. Die Beeinﬂussungdes Nullwertes führt zu ei-
ner Standardkurve, die parallel um etwa 500 mg/l in y-Richtung verscho-
ben ist.
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ACD stört die Messung und darf bei der Gewinnung der Probe nicht ver-
wendet werden.
3.7 Aufwand im Labor
Im Labor sind zur Bestimmung folgende Arbeitsschritte nötig:
1. Zentrifugieren der Probe
2. Ansetzen der Reagenzien: Herstellung des Citratpuffers; Einwiegen
von 5 mg Glucoseoxidase für Medium 1 zur Inkubation; Herstellung
der Lösungen 1-4. Die Reagenzien halten sich ca. 14 Tage (Kühn-
le, 1992; Kamoun, 1995). Daher muß man etwa alle 14 Tage hierfür




￿l Probe oder Kontrolle in diese Reaktionsgefäße pipettieren
5. Reagenz 1 und 2 zu jedem Ansatz hinzufügen
6. 20 min bei 56
ÆC inkubieren
7. Umfüllen der Meßansätze in Probengefäße des Analysenautomats
8. Starten der Messung.
9. Berechnung der Clearance und Ausdruck des Befundblattes.
Als Richtwert für eine Bestimmung kann man, wenn keine Probleme auf-
treten, von einem zeitlichen Rahmen von etwa 2 Stunden vom Zentrifu-
gieren bis zum Ausdruck des Befundes ausgehen. Für mehrere Bestim-
mungen liegt der Zeitaufwand allerdings nicht bei einem Vielfachen, da
die meisten Arbeitsschritte parallel ausgeführt werden können. Eine wei-
tere Clearance benötigt etwa 15 min mehr Zeit.
Die Bestimmung ist damit für Inulin komplizierter und zeitaufwendiger
als für Standardparameter der klinischen Chemie, da eine Vorinkubation
erfolgen muß und die Probe nicht direkt an einem Automaten gemessen
werden kann. Der Aufwand ist jedoch vertretbar, wenn man ihn mit ande-
ren GFR-Bestimmungsmethoden,insbesondere den nuklearmedizinischen
vergleicht.
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3.8 Kosten
Die Kosten der maschinellen Bestimmung wurden bereits von Grüttner
(1995) berechnet; sie liegen pro Probe bei 0,75 DM.
Für die Messungeiner kompletten Single-Shot Clearance aus 8 Proben und
2 Kontrollen bewegen sie sich je nach Ausnutzung eines Testkits zwischen
7,50 DM, wenn die Reagenzien optimal ausgenutzt werden und 70 DM,
wenn ein Reagenziensatz angesetzt wird, mit diesem aber nur eine einzige
Clearance Bestimmung durchgeführt wird.
Wird eine Single-Sample Clearance durchgeführt, so sind 8 Messungen zu
veranschlagen (3-fach Bestimmung des Leerwertes und der Probe, sowie
zwei Kontrollen), was zu Kosten von mindestens 6 DM führt. Auch hier
gilt, daß die Bestimmung 70 DM kostet, wenn die Reagenzien nach 14 Ta-
gen unbrauchbar werden weil bis dahin keine weiteren Proben gemessen
wurden.
Die Personalkosten betragen für die Durchführung der Clerance am Kran-
kenbett etwa 100 DM, legt man die Kosten für einen Assistenzarzt zugrun-
de, der während der 4 Stunden der Clearance etwa 50% seiner Arbeitszeit
damit verbringt, den Patienten zu betreuen und die Blutentnahmen durch-
zuführen. Die Bestimmung einer Clearance kostet etwa 70 DM, wenn man
die 2 Stunden Arbeitszeit einer MTA zugrundelegt.
Hinzu kommen die Kosten für Inutest, das 30 DM pro Ampulle (5 g/20
ml) kostet, sowie Einwegartikel (Spritzen, Kanülen, Dreiwegehähne, Infu-
sionslösungen, Pipettenspitzen).
Die Gesamtkostenliegen also bei 220 bis 290 DM. Betrachtetman nur wirk-
lich anfallende zusätzliche Materialkosten - die Personalkosten bleiben oh-
ne Berücksichtigung, da das Personal auf jeden Fall bezahlt werden muß -
, so kostet die Clearance zwischen 50 und 120 DM.
Diese Untersuchung ist damit wesentlich günstiger als nuklearmedizini-
sche Verfahren.
3.9 Durchführung der Single-Shot Clearance
Die Single Shot Clearance mit Inutest erfüllt die geforderten Bedingungen
nach guter Präzision zur klassischen Infusionstechnik mit Inulin bei ver-
tretbarem Aufwand am besten.
3.9.1 Inulinapplikation
Inutestmußintravenösals rascheBolusinjektionzugeführtwerden. Um ei-
ne sichere Clearancebestimmung durchzuführen, darf es nicht als Kurzin-
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fusion infundiert werden! Hierzu ist also ein sicherer venöser Zugang not-
wendig. Inutest, das paravenös appliziert wird, verursacht laut Hersteller
zwar keineGewebeschädigung,stehtaber dem Verteilungs-undAusschei-
dungsmechanismus nicht zur Verfügung. Dies ist eine Fehlerquelle, da aus
diesem Depot freigesetztes Inulin den Plasmaspiegel erhöht, was bei der
Berechnung aber nicht berücksichtigt werden kann.
Wir haben eine Dosis von 7,5 g Inulin /m
￿ Körperoberﬂäche appliziert,
was etwa 200 mg/kg Körpergewicht entspricht. Neumayer (1989) gibt als
Dosierung 50-150 mg/kg Körpergewicht an. Müller-Suur (1983) verwen-
dete für das Kindesalter Dosierungen von 250 mg/kg Körpergewicht. Wir
haben uns für diese relativ hohe Dosierung entschieden, um am Ende der
Clearancemessungen nach 4 Stunden noch ausreichend hohe Plasmaspie-
gel zu haben, die sich sicher präzise messen lassen.
3.9.2 Probengewinnung
Durch den venösenZugang können auch die Blutentnahmen durchgeführt
werden. Es ist jedoch unbedingt notwendig, das Leitungssystem gut mit
physiologischer Kochsalzlösung zu spülen, da die Konzentrationsunter-
schiede der Inulinlösung zum Plasmaspiegel im Bereich des 50 bis 300-
fachen liegen und auch nur kleine Reste im Katheter oder in der Braunüle
zu einer falsch hohen Konzentration führen können. Zum Spülen wird ei-
ne 20 ml Spritze mit physiologischer Kochsalzlösung verwendet, die ange-
setztundam bestenruckweiseinkleinenSchübeninjiziert wird. Hierdurch
bilden sich Verwirbelungen im Schlauchsystem, wodurch Inulin, das evtl.
der Schlauchwandung anhaftet, besser weggespült wird.
Die bessere Möglichkeit der Blutentnahme besteht in einem separaten ve-
nösen Zugang. Da fast alle onkologischen Patienten einen implantierten
Hickman-Katheter mit zwei Lumina haben, haben wir die Inutestappli-
kation und die Probenentnahme an dessen zwei verschiedenen venösen
Zugängen durchführen können. Allen anderen Patienten und Probanden
wurde ein venöser Zugang gelegt, der nach Durchführung der Clearan-
ce wieder entfernt wurde. Über diesen Zugang wurde dann sowohl Inu-
test gespritzt als auch, nach entsprechenderSpülung, die Probenentnahme
durchgeführt.
Während der Clearance läuft an dem venösen Zugang, der zur Proben-
entnahme verwendet wird, eine 0,9%-Kochsalz Infusion , um den Zugang
offen zu halten.
Zur Blutentnahme bedient man sich eines in die Leitung eingeschalteten
Dreiwegehahnes. Zunächst aspiriert man mit einer 20 ml Spritze etwa 20
ml Blut. Dann wird diese Spritze steril abgelegt . Jetzt wird mit einer 2
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ml Spritze ca. 1 ml Blut als Probe aspiriert. Das vorgezogene Blut wird
schließlich wieder injiziert.
Mit diesem Vorgehen ist das Probenvolumen auf insgesamt ca. 8 ml in 4
Stunden beschränkt und stellt für die meisten Kinder keinen nennenswer-
ten Blutverlust dar. Probleme sind hier allerdings bei Frühgeborenen zu
erwarten. Die Probenmenge kann jedoch je nach Hämatokrit auch deutlich
unter 1 ml liegen.
Die Blutentnahmezeiten richten sich nach den Gegebenheiten des 2-Kom-
partiment-Modells, mit dem sich die Elimination von Inulin aus dem Plas-
ma beschreiben läßt:
￿ Probenleerwert: vor der Inutestinjektion,am günstigstenbeim Legen
des venösen Zugangs.
￿ nach 5 min und nach 30 min: Messungen in der ersten, schnellen
￿-
Eliminationsphase (diese Phase ist bedingt durch die Verteilung des
Inulins in den Extrazellulärraum)
￿ nach 120, 150, 180, 210 und 240 min: Messungenin der zweiten, lang-
samen
￿-Eliminationsphase (diese Phase ist bedingt durch die Aus-
scheidung des Inulins durch die Niere)
Die Blutentnahmezeiten müssen nicht auf die Minute genau eingehalten
werden. Dies hat sich auch in der täglichen Arbeit als nicht durchführbar
erwiesen. Es ist aber notwendig, den Zeitpunkt der Probenabnahme auf
die Minute genau zu dokumentieren. Die Blutentnahme kann also statt
bei 180 min auch bei 172 oder bei 188 min durchgeführt werden, sofern
der Zeitpunkt genau aufgeschrieben wird, denn nur dann kann die Ab-
klingkurve genau berechnet werden. Die Zeitpunkte der Probenentnahme
lassen sich also den übrigen Arbeitsabläufen etwas anpassen. Zur Durch-
führung der Clearance wurde ein Laboranforderungsblatt (Abbildung 26)
entworfen, das dem Durchführenden sowohl alle nötigen Informationen
(Dosierung, Abnahmezeitpunkte) gibt, als auch alle zur Berechnung benö-




dort zentrifugiert. Werden die Proben nicht am gleichen Tag vermessen, so
wird das Plasma bei -18
ÆC eingefroren.
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Fig. 26: Laboranforderungsblatt
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Unsere Ergebnisse belegen, daß die Bestimmung gut in Serum oder Hepa-
rinplasma durchgeführt werden kann. Die Verwendung von Heparinplas-
ma hat Vorteile bei kleinen Probevolumina, da die durch Zentrifugieren zu
gewinnende Probenmenge bei Plasma größer ist als bei Serum - ein Vor-
teil, der vor allem bei Säuglingen und den hier zur Verfügung stehenden




ten durchführen. Müller-Suur (1983) fand eine gute Übereinstimmung der
Konzentrationen von venös, arteriell und kapillär gewonnen Blutproben.
Arterielle und kapilläre Blutentnahmen wurden in unserer Studie jedoch
nicht durchgeführt.
3.10 Berechnung der Single Shot Clearance
Die Single Shot Methode nach Sapirstein (1955) geht als 2-Kompartiment
Modell näherungsweise davon aus, daß sich das Inulin nach der Bolusin-
jektion zunächst sehr schnell intravasal verteilt und dann in den Extrava-
salraum diffundiert. Inulin wird nicht intrazellulär aufgenommen, da ent-
sprechende Transportmechanismen fehlen. Inulin ist daher auch als Mar-
ker zur Bestimmung des Extrazellulärraumes verwendbar. Eine typische
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Inulinkonzentration (mg/l)
Fig. 27: Typische Abklingkkurve Inulin im Serum, y-Achse linear geteilt;
Zeit nach Injektion in min.
Diese Abklingkurve von Inulin im Serum ist in Abbildung 28 noch einmal








































Fig. 28: Abklingkkurve Inulin im Serum, y-Achse logarithmisch geteilt
Die erste, schnelle
￿-Phase entstehtdurch die Verteilung des Inulins in den
Extrazellulärraum nach der Injektion. Die zweite, langsamere
￿-Phase ent-
stehtdurch Elimination desInulins aus dem Plasma durch die Nierenfunk-
tion. Beide Phasen folgen in dieser Darstellung jeweils einer Geraden, die
sich am Schnittpunkt S
￿ schneiden. Diese Tatsache kann man sich bei der
Berechnung der Clearance zu nutze machen.
Die Plasmaclearance einer beliebigen Substanz, also die Größe des Plas-
mavolumens, das pro Minute von dieser Substanz durch Ausscheidungs-










Bei der Single Shot Clearance ist die verabreichte Dosis bekannt. Die ma-
thematische Berechnung wird sich also darauf konzentrieren, die Fläche
unter der Konzentrations-Zeit Kurve zu ermitteln. Dieser Ansatz ist er-
laubt, da die Plasmaclearance des Inulins mit der renalen Clearance fast
identisch ist, weil die Substanz fast ausschließlich durch glomeruläre Fil-
tration ausgeschieden wird.
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3.10.1 Berechnung unter alleiniger Berücksichtigung des
1-Kompartiment-Modells
Berücksichtigt man zunächst nur die langsame, 2. , durch die Nierenfunk-
tion hervorgerufene
￿-Phase der Verteilung, so stellt man fest, daß es sich
hierbei um eine Exponentialfunktion zur Basis e handelt. Durch Logarith-
mieren dieser e-Funktion mit dem natürlichen Logarithmus erhält man ei-





















Sie beschreibt die Tatsache, daß die zugrundeliegende Funktion einer Ex-
ponentialfunktion zur Basis e folgt.
Vernachlässigt man die e-Funktion für einen Moment und betrachtet die
Geradengleichung y=Bx+A, so kann man mit zwei Meßwerten diese For-
mel durch Einsetzen der Werte in die Formel und Gleichsetzen auﬂösen
und damit eine allgemeine Geradengleichung erhalten. Dadurch würden
aber alle anderen gemessenenWerte nicht in die Berechnungeingehen und
wegfallen.
Folgende Berechnungen tragen dem Rechnung, indem sie alle Meßwerte
miteinbeziehen und den Kurvenverlauf entsprechendanpassen. Es gilt für



















































































Für den Korrelationskoefﬁzient r gilt -1<r<1 .

































































































Ersetzt man dx jetzt durch
￿
￿














und nach Auﬂösen des Integrals:















































































In diese Formel können jetzt die oben angeführten Formeln für die Koefﬁ-










































Die Fläche unter der Kurve für das 1-Kompartiment-Modell mit der lang-
samen
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3.10.2 Berechnung der Plasmaclearance für das 2-
Kompartiment-Modell
Betrachtet man sich die
￿-Verteilungsphase, die wir bisher nicht beachtet
haben, so läßt sich sagen, daß diese Phase ebenfalls einer Exponentialfunk-













Zur Berechnung der AUC ist es nötig, die Koefﬁzienten für die Geraden-
gleichungen der
￿ und
￿ Phase der Verteilung zu berechnen um somit für
beide Verteilungsphasen Formeln zu haben, die die Meßwerte korrekt be-
schreiben. Aus beiden Gleichungen mit lediglich zwei Variablen (x und
y-Werte) läßt sich der Schnittpunkt der beiden Geraden durch Gleichset-
zung berechnen. (Die Koefﬁzienten A und B sind zur eindeutigen Unter-




































































Der Schnittpunkt der beiden Funktionen beﬁndet sich an dieser Stelle S
￿.
Der zugehörige y-Wert kann berechnet werden durch Einsetzen dieses S
￿-
Wertes in eine der beiden Formeln, die die Abklingkurven
￿ und
￿ be-
schreiben. Es ist unerheblich, welcher Formel man sich bedient, da der
Schnittpunkt zu beiden Funktionen gehört.

























unserer oben hergeleitetenFormel 18 für die AUC; Jetzt wird allerdings für
die
￿-Phase nur von 0 bis zum Schnittpunkt S
￿ der Funktionen und für die








































































































Es handelt sich immer um eine abfallende e-Funktion; B
# als Steigung der





nicht sinnvoll. InderPraxis wirdsichdieseFunktiondemWert0annähern,
aber nicht negativ werden. Der Ausdruck wird also in der Realität gegen















































Eine Berechnung nach dem 2-Kompartiment-Modell ist notwendig, rech-
net man nur nach dem 1-Kompartiment-Modell, so unterschätzt man die
Clearance (Prescott, 1991; Pogglitsch; Neumayer, 1989; Müller-Suur, 1983;
Freestone, 1986
Für die Berechnung der 2-Kompartiment Clearance mit dem Computer
gibt es 2 Möglichkeiten. Diese wurden im Rahmen dieser Doktorarbeiten
entwickelt. Die eine Möglichkeit besteht in einem MS Excel Arbeitsblatt,
die andere in einer Berechnung über das World-Wide-Web.
3.10.3 Berechnung mit MS Excel
Die Inulin Clearance kann z.B. mit einem mit Microsoft Excel 5.0 erstellten
Arbeitsblatt errechnet werden, das die nötigen Angaben “erfragt” und die
Clearance berechnet. Das Blatt kann dann als Befund ausgedruckt werden
(Abbildung 29)
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Fig. 29: Befund mit Microsoft Excel berechnet und erstellt
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Zur Berechnung wird ein Computer benötigt, auf dem Windows 3.1 und
Excel 5.0 läuft. Hierzu eignen sich alle Computer, die auf Intel 80486DX-
Prozessoren basieren und über 8 MB Arbeitsspeicher verfügen.
Das Excel Rechenblatt steht allen Interessierten zur Verfügung. Es kann
jederzeit über das Internet vom FTP-Server des Zentrums für Kinderheil-
kunde und Jugendmedizin der Universität Frankfurt geladen werden. Die
URL hierfür lautet: http://www.zki.uni-frankfurt.de/inulin/inulin-excel-
sheet.zip .
3.10.4 Berechnung über das World-Wide-Web auf
www.zki.uni-frankfurt.de
Als zweite Möglichkeit wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Online Be-
rechnung auf dem Webserver des Zentrums für Kinderheilkunde und Ju-
gendmedizin implementiert. Hierzu braucht man einen Internetzugang
und einen Webbrowser. Der Vorteil dieser Methodeist, daß man keine spe-
zielle Software installieren muß und die Berechnung von jeder Hard- und
Softwareplattform möglich ist. Die entsprechenden Berechnungsformu-
lare ﬁnden sich unter http://www.zki.uni-frankfurt.de/inulin. Dort ﬁn-
det man zunächst eine Einleitung und Beschreibung des Verfahrens. Hier
kann man auch zwischen deutscheroder englischer Sprache wählen, wenn
die vom System automatisch getroffene Vorauswahl geändert werden soll.
Deutschwirdbei ZugriffauseinemdeutschsprachigenLand(Deutschland,
Österreich oder Schweiz) zunächst als Standard gewählt.
Will man dann eine Clearance berechnen und klickt auf den entsprechen-
den Link, erhält man ein kleines Formular, das man ausfüllen muß. (Ab-
bildung 30 und 31). Aus Sicherheitsgründen kann man bei einem Zugriff,
der nicht direkt aus dem Netzwerk der Universitäts-Kinderklinik Frank-
furt kommt, keine Patientendaten, sondern nur Initialen eingeben. So wird
sichergestellt, daß keine vertraulichen Patienteninformationen offen und
unverschlüsselt über das Internet übertragen werden.
Sind alle Daten in das Formular eingetragen, so muß man auf den Knopf
“Clearance berechnen” klicken. Die eingegebenen Daten werden dann an
den Webserver nach Frankfurt übermittelt. Dieser startet mit diesen Da-
ten ein Perl-cgi-Skript, das die Berechnung durchführt und das Ergebnis in
einer HTML Seite zurückliefert (Abbildungen 32 und 33)
Diese Befundseite kann nun einfach mit der Druckfunktion des Webbrow-
sers ausgedruckt werden (Abbildung 34).
Das cgi-Skript single-shot.pl, das diese Berechnung durchführt, ist in der
Skriptsprache Perl geschrieben. Mit dieser Sprache sind sehr einfach und
effektiv Textoperationen durchführbar und sie eigenet sich daher gut für
interaktive HTML-Seiten.
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Fig. 30: WWW-Seite zur Berechnung der Inulinclearance (1)
Fig. 31: WWW-Seite zur Berechnung der Inulinclearance (2)
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Fig. 32: Befundseite der Berechnung (1)
Fig. 33: Befundseite der Berechnung (2)
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Fig. 34: Schriftlicher Befund der Berechnung
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3.10.4.1 Der Code von single-shot.pl
#!/usr/bin/perl
# (c) Martin Gunkel 1996
#
# general routine to compute a least-squares error regression
# on a consecutive series in an array.
# use the arrays x and y from index start to index end to run a













foreach $i ($start .. $end){
$sum_y += @y[$i];
$sum_yy += @y[$i] * @y[$i];
$sum_x += @x[$i];
$sum_xx += @x[$i] * @x[$i];
$sum_xy += @x[$i] * @y[$i];
}
$slope = ($n * $sum_xy - $sum_x * $sum_y) / ($n * $sum_xx - $sum_x *
$sum_x);
$intercept = ($sum_y - $slope * $sum_x) / $n;
$r = ($n * $sum_xy - $sum_x * $sum_y) /







$kof = ($gewicht**0.425 * $groesse**0.725 * 7.184) / 1000;
foreach $i (1 .. $#c){
@y[$i] = log($c[$i]-$c[0]);
}
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$alpha+1, $alpha+$beta,
*a_beta, *b_beta, *r_beta);
$sx = ($a_beta - $a_alpha) / ($b_alpha - $b_beta);
$auc_2_comp = (1 / $b_alpha) *
(exp($a_alpha+$b_alpha*$sx) - exp($a_alpha)) +
(1 / $b_beta) * (-exp($a_beta+$b_beta*$sx));
$clearance_abs = 1000 * $dosis / $auc_2_comp;
$clearance_rel = $clearance_abs * 1.73 / $kof;
print "Content-type: text/html\n\n";
print "<HTML>\n";
print "<TITLE>Single Shot Inulinclearance Befundmitteilung</TITLE>\n" if
$isgerman;
print "<TITLE>Single Shot Inulinclearance Results</TITLE>\n" if
$isenglish;
print "<BODY>\n";
print "<H2><IMG ALIGN=bottom SRC=\"/icons/goethe3.gif\"> Kinderklinik
der ";
print "Johann-Wolfgang-Goethe Universit&auml;t</H2>\n<HR>\n";
print "<H1>Inulinclearance - Ergebnisblatt</H1>\n" if $isgerman;
print "<H1>Inulinclearance - Results</H1>\n" if $isenglish;
if( $isgerman ){
printf "<P>Die Berechnung erfolgte am %d.%d.%d nach der
AUC-Methode auf %s.\n",
(localtime)[3], (localtime)[4]+1, (localtime)[5], $ENV{’SERVER_NAME’};
print "<P><B>Patienten- und Clearancedaten:</B>";
}
if( $isenglish ){
printf "<P>The Result was calculated on %d/%d/%d using the
AUC-Method on host %s.\n",
(localtime)[4]+1, (localtime)[3], (localtime)[5], $ENV{’SERVER_NAME’};
print "<P><B>Patient- und Clearancedetails:</B>";
}
print "</P>\n<table border=1>\n";
# safeguard against users sending us patient information over the net,
# make sure that we do not make this worse by sending the whole string
# back






















printf "<tr><td>Body Surface Area:</td><td>%8.2f
m&#178;</td></tr>\n", $kof;
printf "<tr><td>Clearance performed on:</td><td>%s</td></tr>\n",
$datum;
printf "<tr><td>Dose:</td><td>%8.0f mg</td></tr>\n", $dosis;
}
print "</table>\n";
print "<p><b>Entnahmezeitund Konzentration der Blutproben:</b></p>\n"
if $isgerman;








print "<tr><td align=left>Leerwert</td><td align=right>$c[0] mg/l</td>\n" if
$isgerman;
print "<tr><td align=left>Blank</td><td align=right>$c[0] mg/l</td>\n" if
$isenglish;
foreach $i (1 .. $#c){




printf "<h3>Inulinclearance: %8.1f ml/(min*1.73m&#178;)</h3>\n",
$clearance_rel;
printf "Korrelationskoefﬁzient: %8.4f\n", $r_beta if $isgerman;
printf "Correlation Coefﬁcient: %8.4f\n", $r_beta if $isenglish;
print "<HR>\n";
print "<b>Verbesserungsvorschl&auml;ge:</b>Bitte per eMail an\n" if
$isgerman;
print "<b>Feedback welcome:</b> Please send eMail to\n" if $isenglish;
print "<address>\n<a
href=\"http://www.zki.uni-frankfurt.de/˜mgunkel\">Martin Gunkel</a>\n";




print "<br>Zur&uuml;ck zu der " if $isgerman;





# Main program starts here
#
#
# try to determine whether the script is run in local, german or english mode
# local is automatically german.
#
$islocal = $ENV{’REMOTE_ADDR’} =˜ /ˆ141\.2\.119\./;
$isgerman = $ENV{’REMOTE_HOST’} =˜ /(\.de|\.at|\.ch)$/;
$isgerman = 1 if $islocal;
$isenglish = !$german;
# all other methods result in an entry form being returned
# to avoid problems
if( !($ENV{’REQUEST_METHOD’} =˜ /POST/) ){
# Return an appropriate entry form if the script is not called from
# a submit button.
print "Location: /inulin/single-shot-l.html\n\n"if $islocal;
print "Location: /inulin/single-shot-d.html\n\n"if $isgerman;
print "Location: /inulin/single-shot-e.html\n\n"if $isenglish;
exit;
}
# check for proper CONTENT_TYPE from server i.e. posted data from a
HTML form









# now we are in the POST operation, read all values from STDIN
$len = $ENV{’CONTENT_LENGTH’};
read(STDIN, $_, $len);
# split them into a list
@vars = split(/&|=/,$_);
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# interpret the list and assign the values to the proper variables
while( $i<$#vars ){
@x[1] = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /t1/;
@x[2] = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /t2/;
@x[3] = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /t3/;
@x[4] = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /t4/;
@x[5] = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /t5/;
@x[6] = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /t6/;
@x[7] = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /t7/;
@c[0] = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /c0/;
@c[1] = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /c1/;
@c[2] = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /c2/;
@c[3] = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /c3/;
@c[4] = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /c4/;
@c[5] = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /c5/;
@c[6] = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /c6/;
@c[7] = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /c7/;
$pid = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /patienten\-id/;
$name = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /name/;
$gebdat = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /geburtsdatum/;
$groesse = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /groesse/;
$gewicht = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /gewicht/;
$datum = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /datum/;
$dosis = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /dosis/;
$mode = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /mode/;
$i+=2;
}
@x[0] = 0; # Zeitpunkt der Leerwertmessung
# Loosley check user data entries for correct number format
$lastok = 7;
$i = 8;
while( –$i >= 0 ){
if( (@c[$i] =˜ /ˆ[\d\.]+$/) && (@x[$i] =˜ /ˆ[\d\.]+$/) ){
;
}else{




# overrride the $islocal, $isgerman and $isenglish variables if a variable
# mode was speciﬁed in the script
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# AUC Starts here
#
$alpha = 2; # Number of sample values for the alpha phase
$beta = $lastok - $alpha;
if( $beta < 2 ){
$lastok++;
if( $lastok == 0 ){
print "<P>Das System hat keinen der Eingabewerte korrekt lesen
k&ouml;nnen.\n";
}else{
print "<P>Das System hat nur $lastok Eingabewerte korrekt lesen
k&ouml;nnen.\n";
}
print "<P>F&uuml;r die zweite Phase m&uuml;ssen mindestens 2 Werte, ";





# That’s it folkes - Now let’s go!
&inulin;
3.11 Durchführung der Single Sample Clearance
Jacobson (1983) konnte zeigen, daß die Clearance aus einer einzigen Blut-
probe berechnet werden kann, wenn das Verteilungsvolumen des Filtra-
tionsmarkers bekannt ist oder abgeschätzt werden kann und daß empi-
risch gewonnene Korrekturen für die Verteilung erlaubt sind. Diese Me-
thode wurde in der Vergangenheit von vielen Autoren untersucht, da sie
eine für Personal und Patienten sehr angenehme, weil nicht aufwendi-
ge Methode darstellt. Die Single Sample Clearance zeichnet sich durch
eine wesentlich bessere Praktikabilität bei vergleichbarer Korrelation zur
Standard-Infusionstechnik und zur Single-Shot Technik aus. (Jacobsson,
1983; Groth, 1984; Groth und Aasted, 1984; Christiansen, 1986, Neumayer,
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1989; Schumann, 1993)
Die Nachteile der Single Sample Methode liegen jedoch darin, daß Para-
meter, die durch das Verteilungsmustervon Inulin bestimmt werden, rech-
nerisch vorausgesetzt wurden und nicht individuell bei jedem Test neu er-
mittelt werden. Hierdurch wird vorausgesetzt,daß dieseParameter immer
gleich sind, was beispielsweiseim ZustandderHyperhydratationnicht zu-
trifft. Auch ist die Größe des Extrazellulärraumes, in dem sich Inulin ver-
teilt, im Kindesalter stark vom Alter abhängig.
3.11.1 Inulinapplikation, Probengewinnung, Weiterverarbeitung
Die Durchführung der Single Sample Clearance wurde analog und zeit-
gleich zur Single ShotClearance durchgeführt. Die Probanden wurden wie
unter 2.6 beschrieben vorbereitet und das Inulin in der üblichen Dosierung
injiziert. Die durch die Single-Shot Methode gewonnenen Daten wurden
zur Berechnung der Single Sample Clearance herangezogen.
3.11.2 Berechnung der Single Sample Clearance mit einem QBASIC
Programm unter DOS
Die Berechnung der Single Sample Clearance erfolgt mittels eines eines in
QBASIC geschriebenen Programmes, dessen Algorithmus 1986 von Chri-
stiansenveröffentlicht undvonSchumann(1993) ineineinfachesBasic Pro-
gramm umgesetzt wurde:
100 REM ——————— Variablenabfrage ———————
110 CLS
120 INPUT "Dosis Inulin (mg) "; DoseInulin
130 INPUT "Blutentnahmezeit p.i. (min) "; SampleTime
140 INPUT "Plasmakonzentration Inulin (mg/l) "; ConcentrationPlasma
150 INPUT "Körperoberﬂäche (m
￿) "; BodySurface
160 REM
170 REM————————– Programm ————————–
180 REM
190 ConcentrationPlasma = ConcentrationPlasma / 1000
200 ecv = 8116.6 * BodySurface - 28.2: REM ecv in ml
210 a = EXP(-0.0336 * SampleTime)
220 b = EXP(-0.000461 * SampleTime)
230 k = 9.55 * a + 1.18 * b
240 f = -LOG(ConcentrationPlasma * ecv / DoseInulin) * ecv / SampleTime
250 h = 0.0000017 * SampleTime - 0.0012
260 l = 1.31 - SampleTime * 0.000775
270 gfr = f / k
2 8 0i=1
290 k = h * gfr + l
300 gfr = f / k
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310 i = i + 1
320 IF i < 5 THEN 290
330 gfr1 = gfr * 1.73 / BodySurface
340 gfr2 = 4.46 + .763 * gfr1
350 PRINT "GFR (1S) ="; gfr1; : PRINT "ml/min/1,73 m
￿"
360 PRINT "GFR (2CM) ="; gfr2; : PRINT "ml/min/1,73 m
￿"
370 END
In Zeile 120-150 werden zunächst die Variablen Körperoberﬂäche, Inulin-
dosis, Blutentnahmezeit und gemessene Konzentration erfragt. In Zeile
200 wird aus diesen Angaben das Extrazellulärvolumen, also der Vertei-
lungsraum des Inulins berechnet. In Zeile 210-270 werden Zwischenrech-
nungen für die endgültige Iteration in Zeile 290-320. Nach 5 Intervallen
wird die Prozedur abgebrochen und die GFR für die Single Sample Metho-
de [GFR (1S)] auf die Standarkörperoberﬂäche von 1,73 m
￿ bezogen, auf
den Bildschirm ausgegeben. Schumann beschreibt in seinem Artikel ei-
ne Abschätzung Korrelation zur Single-Shot Clearance (2-Kompartiment-




































In Zeile 340 bzw. 360 erfolgt mittels dieser Formel die Berechnung bzw.
AusgabeeinerAbschätzungfüreineClearance, diemittelsSingle-Shotnach
dem 2-Kompartiment-Modell gewonnen wird. Schumann gibt für diese
Gleichung eine Korrelation mit den tatsächlich gemessenenWerten von r =
0,985 bei n=31 Probanden an.
3.11.3 Berechnung über das World-Wide-Web auf
www.zki.uni-frankfurt.de
Auch für die Single-Sample Clearance ist eine Online-Berechnung auf dem
WebserverdesZentrumsfürKinderheilkundeundJugendmedizinderUni-
versitätFrankfurtmöglich. Die entsprechendenBerechnungsformulareﬁn-
den sich ebenfalls unter http://www.zki.uni-frankfurt.de/inulin.
Will man eine Single-Sample Clearance berechnen und klickt auf den ent-
sprechenden Link, erhält man auch ein kleines Formular, das dem der Sin-
gle-Shot Clearanceberechnung sehr ähnlich ist. Aus Sicherheitsgründen
kann man auch hier bei einem Zugriff, der nicht direkt aus dem Netz-
werk der Universitäts-Kinderklinik Frankfurt kommt, keine Patientenda-
ten, sondern nur Initialen eingeben. So wird sichergestellt, daß keine ver-
traulichen Patienteninformationen offen und unverschlüsselt über das In-
ternet übertragen werden. Das Eingabeformular unterscheidet sich im we-
sentlichen darin, daß man außer den Patientendaten nur einen einziges
Zeit-Konzentrationswertepaar angeben kann.
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Sind alle Daten in das Formular eingetragen, so muß man auf den Knopf
“Clearance berechnen”klicken. DieeingegebenenDatenwerdendannauch
hier nach Frankfurt übermittelt und dort mit einem zweiten Perl-Skript be-
rechnet. Das Ergebnis wird als HTML Seite zurückgegeben.
Abbildung 35 demonstriert gleichzeitig auch die Möglichkeit, die Seiten in
englischer Sprache zu benutzen.








$kof = ($gewicht**0.425 * $groesse**0.725 * 7.184) / 1000;
$concentration_plasma = (@c[1] - @c[0]) / 1000;
$sample_time = @x[1];
$ecv = 8116.6 * $kof - 28.2;
$a = exp(-0.0336 * $sample_time);
$b = exp(-0.000461 * $sample_time);
$k = 9.55 * $a + 1.18 * $b;
$f = -log($concentration_plasma * $ecv / $dosis) * $ecv / $sample_time;
$h = 0.0000017 * $sample_time - 0.0012;
$l = 1.31 - $sample_time * 0.000775;
$gfr = $f / $k;
for (1..4){
$k = $h * $gfr + $l;
$gfr = $f / $k;
}
$gfr1 = $gfr * 1.73 / $kof;
$gfr2 = 4.46 + .763 * $gfr1;
print "Content-type: text/html\n\n";
print "<HTML>\n";
print "<TITLE>Single Sample Inulinclearance
Befundmitteilung</TITLE>\n"if $isgerman;
print "<TITLE>Single Sample Inulinclearance Results</TITLE>\n" if
$isenglish;
print "<BODY>\n";
print "<h2><img align=bottom src=\"/icons/goethe3.gif\"> Kinderklinik der
";
print "Johann-Wolfgang-GoetheUniversit&auml;t</h2>\n<hr>\n";
print "<H1>Inulinclearance Befundmitteilung</H1>\n"if $isgerman;
print "<H1>Inulinclearance Results</H1>\n" if $isenglish;
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Fig. 35: Schriftlicher Befund der Berechnung
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if( $isgerman ){
printf "Die Berechnung erfolgte am %d.%d.%d nach der Single Sample
Methode auf %s.\n",




printf "The Result was calculated on %d/%d/%d using the Single
Sample Method on host %s.\n",
(localtime)[4]+1, (localtime)[3], (localtime)[5], $ENV{’SERVER_NAME’};
print "<p><b>Patient- and Clearancedetails:</b>";
}
print "</p>\n<table border=1>\n";
# safeguard against users sending us patient information over the net,
# make sure that we do not make this worse by sending the whole string
# back





















printf "<tr><td>Body Surface Area</td><td>%8.2f
m&#178;</td></tr>\n", $kof;
printf "<tr><td>Clearance performed on:</td><td>%s</td></tr>\n",
$datum;
printf "<tr><td>Dose</td><td>%8.0f mg</td>\n", $dosis;
}
print "</table>\n";
print "<p><b>Entnahmezeitund Konzentration der Blutproben:</b></p>\n"
if $isgerman;
print "<p><b>Times and Concentrations of Blood Samples:</b></p>\n" if
$isenglish;
print "<table border=1>\n";






print "<tr><td>Leerwert</td><tdalign=right>$c[0] mg/l</td>\n" if
$isgerman;
print "<tr><td>Blank</td><tdalign=right>$c[0] mg/l</td>\n" if $isenglish;
foreach $i (1 .. $#c){




printf "<h3>Inulinclearance nach der Single-Sample Methode: %8.1f
ml/(min*1.73m&#178;)</H3>\n",$gfr1;
print "<p>Für das normalerweise durchgef&uuml;hrte
2-Kompartiment-Modell empﬁehlt\n";
printf "Dr. Schumann folgende Absch&auml;tzung: <b>%8.1f
ml/(min*1.73m&#178;)</b>\n",$gfr2;
print "Dieser Wert erlaubt einen Vergleich mit der Single-Shot
Inulinclerance.\n";
print "<p>Der Algorithmus zur Berechnung wurde von Lutz Schumann
et al.\n";
print "an der Universit&auml;t Rostock, entwickelt und
ver&ouml;ffentlicht.\n";
print "N&auml;here Informationen sind auf Anfrage erh&auml;ltlich.\n";
}
if( $isenglish ){
printf "<h3>Inulinclearance using the Single-Sample Method: %8.1f
ml/(min*1.73m&#178;)</H3>\n",$gfr1;
print "<p>Dr. Schumann proposes the following approximation for a
comparison with the \n";
printf "2-compartment Single-Shot Method: <b>%8.1f
ml/(min*1.73m&#178;)</b>\n",$gfr2;
print "<p>The algorithm for this calulation has been developed and
published by \n";
print "Lutz Schumann et al., University of Rostock.\n";
print "Further Information is available on request.\n";
}
print "<HR>\n";
print "<b>Verbesserungsvorschl&auml;ge:</b> Bitte per eMail an\n" if
$isgerman;
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print "<br>Zur&uuml;ck zu der " if $isgerman;
print "<br>Back to the " if $isenglish;




# Main program starts here
#
#
# try to determine whether the script is run in local, german or english mode
# local is automatically german.
#
$islocal = $ENV{’REMOTE_ADDR’} =˜ /ˆ141\.2\.119\./;
$isgerman = $ENV{’REMOTE_HOST’} =˜ /(\.de|\.at|\.ch)$/;
$isgerman = 1 if $islocal;
$isenglish = !$german;
# all other methods result in an entry form being returned
# to avoid problems
if( !($ENV{’REQUEST_METHOD’} =˜ /POST/) ){
# Return an appropriate entry form if the script is not called from
# a submit button.
print "Location: /inulin/single-sample-l.html\n\n" if $islocal;
print "Location: /inulin/single-sample-d.html\n\n"if $isgerman;
print "Location: /inulin/single-sample-e.html\n\n"if $isenglish;
exit;
}
# check for proper CONTENT_TYPE from server i.e. posted data from a
HTML form









# now we are in the POST operation, read all values from STDIN
$len = $ENV{’CONTENT_LENGTH’};
read(STDIN, $_, $len);
# split them into a list
@vars = split(/&|=/,$_);
# interpret the list and assign the values to the proper variables
while( $i<$#vars ){
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@x[1] = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /t1/;
@c[0] = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /c0/;
@c[1] = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /c1/;
$pid = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /patienten\-id/;
$name = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /name/;
$gebdat = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /geburtsdatum/;
$groesse = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /groesse/;
$gewicht = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /gewicht/;
$datum = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /datum/;
$dosis = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /dosis/;
$mode = @vars[$i+1] if @vars[$i] =˜ /mode/;
$i+=2;
}
@x[0] = 0; # Zeitpunkt der Leerwertmessung
# overrride the $islocal, $isgerman and $isenglish variables if a variable
# mode was speciﬁed in the script
















3.12 Versuche mit der klassischen Infusionstechnik
An 2 Probanden (PID 24 und 25) wurden Versuche mit der klassischen In-
fusionstechnik durchgeführt.
Es sollte eine Inulinclearance und eine Kreatininclearance über den glei-
chen Zeitraum durchgeführt werden.
Die Probanden wurden zunächst gebeten, die Blase zu entleeren. Eine Pro-
be davon wurde in ein Röhrchen, markiert als U1, abgefüllt und der Rest
gesammelt. Dieses ist der Urinleerwert. Anschließend wurde ein venöser
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Zugang gelegt, eine Leerwert-Blutprobe (B1) gewonnen und eine Dauer-
tropﬁnfusion mit 125 ml/m
￿/h gestartet, um die Probanden vor Beginn
der Clearance ausgiebig zu wässern. Diese Infusionsrate wurde während
der gesamten Clearance beibehalten.
Nach 30 min Vorwässerungszeit wurde Inutest hinzugegeben: Über einen
Injektomaten wurde zunächst die Bolusgabe von 10 ml/m
￿ über 12 min
durchgeführt und anschließend die Erhaltungsinfusion von 3 ml/m
￿/h
60 min nach Beginn der Bolusgabe wurden die Probanden aufgefordert,
die Blase wieder zu entleeren, die Menge wurde wieder gemessen, eine
Probe (U2) abgefüllt. und der Rest gesammelt. Anschließend folgte eine
Blutentnahme (B2).
Es folgten zwei Urinsammelperioden von ca. 60 min. Die Blutentnahmen
(B3 und B4) wurden unmittelbar nach dem Entleeren der Blase gewonnen.
Die Urinmengen wurden wieder gemessen, eine Probe abgefüllt (U3 und
U4) und der Rest gesammelt.


























die sich aus dem Fick’schen Prinzip herleitet. Dieses besagt allgemein, daß
für einen Stoff 1 in zwei Flüssigkeitsräumen, die sich durch eine Membran












Da die gesamte Menge Inulin, die durch die Filtration in den Tubulus ge-
langt, auch quantitativ im Endharn erscheinen muß, ist die pro Zeit aus-
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Das Urinzeitvolumen (UZV) berechnet sich aus den gemessenenUrinmen-





















wird auch als Clearanceformel bezeichnet. Sie beschreibt das Plasmavo-
lumen, das pro Minute von der Testsubstanz geklärt wird. Im Falle einer
Substanz wie Inulin ist diese Clearance mit der GFR identisch, da Inulin
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Fig. 36: Verlauf des Plasmaspiegels und Inulinausscheidung im Urin bei
Proband 24
ErgebnisderInulinclearance nach derklassischenInfusionstechnikbeiPro-
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Fig. 37: Verlauf des Plasmaspiegels und Inulinausscheidung im Urin bei
Proband 25



























nach der zweiten Sammelzeit. Den Serumspiegelverlauf zeigt Abbildung
37.
Die Verläufe zeigen, daß sich mit diesem Regime während 6 Stunden kein
sicher konstanter Plasmaspiegel hat etablieren lassen. Auch die Ausschei-
dungvon Inulin im Urin war nicht konstant. Die Grundbedingungfür eine
Clearance war damit nicht erfüllt. Auch hat sich bei diesen Versuchen her-
ausgestellt, daß der Aufwand des ständigen Urinsammelns bei Kindern so
nicht möglich wäre.
3.13 Ergebnisse der Clearances
3.13.1 Präzision der Single-Shot Clearance
Die gesamteClearance wird aus 8 Blutproben berechnet. Der Variationsko-
efﬁzient für die einzelne Probe liegt bei ca. 2 %. Für die gesamte Clearance
muß der Variationskoefﬁzient höher liegen, da sich die Fehler der 8 Mes-
sungen addieren.
Die 8 Proben der Clearance von zwei Probanden wurden 10 mal gemessen
und 10 einzelne Clearancewerte berechnet. Die statistische Auswertung
























Variationskoefﬁzient (%) 4.13 1.55
Tab. 21: Präzision der Bestimmung einer Single-Shot Inulinclerance
Der Variationskoefﬁzientfür die Single Shot Clearance liegt bei 4.13 % bzw.
1.55 %. Dies ist deutlich weniger als die Variationskoefﬁzienten, die mit
der Säurehydrolysemethodeerreicht werdenkönnen. Die Angaben hierfür
liegen nicht unter 13 %.
3.13.2 Ergebnisse der Clearances
Die Ergebnisse der Clearances ﬁnden sich in den folgenden zwei Tabellen.
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1 19-Mai-94 0.8 72.5 9.2 0.41 80 24 90.4 29.9 22.5
2 18-Jul-94 25.1 164 62.7 1.68 390 14.5 96.6 109.9 24.3
3 17-Aug-93 16.7 185 66 1.88 5900 24 93.6 106.2 55.0
4 20-Jun-93 1.0 73.5 8.4 0.38 760 23.8 92.7 184.5 169.8
4 22-Sep-93 1.3 73 8.44 0.4 116.1
5 29-Mrz-94 14.8 172.2 52 1.61 1570 24 83.8 64.1
5 18-Jul-94 15.1 173 55.5 1.66 1415 24 99.8 136.1 26.6
6 30-Aug-93 1.4 77.6 10.9 0.46 980 24 80.9 80.6 58.4
7 20-Dez-93 4.2 101 16.4 0.67 790 24 182.9 179.9
8 05-Mai-94 0.3 61 6.18 0.31 290 24 64.1 24.4 29.5
8 08-Jul-94 0.5 64 6.6 0.33 110 19.3 49.3 85.2
9 24-Mrz-94 16.2 168.5 71.1 1.81 270 5.5 88.5 91.4
10 12-Jul-93 2.5 93.1 18.1 0.66 345 24 139.8 131.0 115.1
11 19-Jul-94 10.4 142 46.7 1.34 1130 24 115.7 120.6 56.5
12 23-Mrz-94 18.4 165 74 1.81 2450 22 144.7 127.5 43.8
13 05-Dez-93 1.0 71.5 8 0.38 480 24 67.1 58.5 182.1
14 04-Jul-93 3.6 105 17 0.7 1135 24.5 130.2 102.6 65.7
14 16-Mrz-94 4.3 108 19.3 0.75 1020 24 182.1 154.8 120.4
15 28-Apr-94 2.1 88.5 11 0.51 280 24 91.3 70.9
16 20-Aug-93 14.6 162.5 53.5 1.56 1950 24 83.7 99.1 60.1
16 05-Sep-94 15.7 168 55 1.62 1210 32 87 123.3 44.1
17 30-Aug-93 3.3 100 13.5 0.61 1060 24 77.7 45.9 41.6
17 17-Dez-93 3.6 100 15 0.64 420 24 80.1 60.3
17 17-Mrz-94 3.9 100 14.1 0.62 1020 12 111 140.3
18 21-Jun-93 3.6 100.8 15 0.64 150 16 82.9 76.1 32.5
19 26-Aug-93 0.6 72 8.15 0.39 660 23 97.6 74.4 36.5
19 21-Okt-93 0.7 76 8.9 0.42 80.2
19 16-Dez-93 0.9 79 9 0.43 103.3
19 29-Mrz-94 1.2 82 10.7 0.48 450 24 122 92.7
19 05-Mai-94 1.3 83 10.4 0.48 170 12 118 36.6
19 06-Jun-94 1.4 83.1 10.7 0.48 140 8 99.9 58.8 37.8
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19 01-Jul-94 1.4 83.1 11 0.49 110 12 120.5 178.0
19 08-Aug-94 1.5 82 11.1 0.49 98.9
20 02-Jul-93 5.2 108.9 18.8 0.75 930 24 81 55.9 40.6
21 17-Mrz-94 9.9 140 30.8 1.11 1240 24 122.2 101.5 112.7
22 16-Sep-93 11.6 135 38 1.18 1130 12 12.3 12.3 8.6
23 26-Sep-94 19.8 151 40 1.31 75.9
24 01-Feb-93 32 187 96 2.21 124.8
24 15-Feb-93 32 187 96 2.21 108.2
25 15-Mai-93 24 186 96 2.21 182.7
26 19-Sep-94 14.6 139.9 39 1.23 96.4
27 24-Aug-94 2.7 90 13.1 0.56 89.8
27 19-Sep-94 2.3 89 12 0.53 123.3
27 24-Aug-94 2.2 89 12 0.53 120.7
27 02-Mai-95 2.9 89 12.8 0.55 102.6
28 10-Apr-95 1.2 76 9.4 0.43 115.8
28 04-Mai-95 1.3 76 9.4 0.43 114.9
29 21-Feb-95 2.1 82 12 0.5 92.6
29 30-Sep-94 1.7 76 9.9 0.44 123.1
30 22-Dez-94 24.2 178 58 1.73 100.4
31 09-Dez-94 18.8 168.7 65.6 1.75 74.6
31 30-Sep-94 18.6 168.1 64.7 1.74 76.4
32 18-Jul-94 17.8 168 41.6 1.44 97.4







































1 19-Mai-94 0.8 90.4 88.6 72.1 106.5 85.7 27.4
2 18-Jul-94 25.1 96.6 113.2 90.8 96.1 77.8 81.4
3 17-Aug-93 16.7 93.6 96.6 78.2 108.4 87.2 89.1
4 20-Jun-93 1.0 92.7 91.7 74.4 102.2 82.4 179.6
4 22-Sep-93 1.3 116.1 149.4 118.5 145 115.1
5 29-Mrz-94 14.8 83.8 74.6 64.4 94.3 76.4
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5 18-Jul-94 15.1 99.8 98.6 79.7 109.7 88.2 99.7
6 30-Aug-93 1.4 80.9 85.1 69.4 94.6 76.6 73.2
7 20-Dez-93 4.2 182.9 209.6 164.4 173.9 137.1
8 05-Mai-94 0.3 64.1 119.7 95.79 83.2 67.9 26.1
8 08-Jul-94 0.5 49.3 49.7 42.4 76.9 63.1
9 24-Mrz-94 16.2 88.5 134 106.7 104.1 83.9
10 12-Jul-93 2.5 139.8 176.6 139.2 166.2 131.3 125.7
11 19-Jul-94 10.4 115.7 109.9 88.3 124.2 99.2 99.2
12 23-Mrz-94 18.4 144.7 169.8 134.0 157.4 124.6 99.6
13 05-Dez-93 1.0 67.1 69 57.1 78.9 64.7 99.7
14 04-Jul-93 3.6 130.2 217.4 170.3 227.2 177.8 90.3
14 16-Mrz-94 4.3 182.1 207.1 162.5 219.6 172.0 143.4
15 28-Apr-94 2.1 91.3 125.1 99.9 102.2 82.4
16 20-Aug-93 14.6 83.7 145.6 115.6 121.4 97.1 86.1
16 05-Sep-94 15.7 87 106.7 85.9 117.5 94.1 96.9
17 30-Aug-93 3.3 77.7 67.4 55.9 82.2 67.2 44.5
17 17-Dez-93 3.6 80.1 79.6 65.2 84 68.6
17 17-Mrz-94 3.9 111 116.7 93.5 126.2 100.8
18 21-Jun-93 3.6 82.9 76.1 62.5 92.7 75.2 61.6
19 26-Aug-93 0.6 97.6 102.1 82.4 118.3 94.7 61.8
19 21-Okt-93 0.7 80.2 106.7 85.9 103.5 83.4
19 16-Dez-93 0.9 103.3 118.1 94.6 111.3 89.4
19 29-Mrz-94 1.2 122 123.6 98.8 145.5 115.5
19 05-Mai-94 1.3 118 117.1 93.8 127.3 101.6
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19 06-Jun-94 1.4 99.9 105.4 84.9 107.3 86.3 51.8
19 01-Jul-94 1.4 120.5 123 98.3 129.8 103.5
19 08-Aug-94 1.5 98.9 87.5 71.2 103.2 83.2
20 02-Jul-93 5.2 81 98.1 79.3 105.9 85.3 50.8
21 17-Mrz-94 9.9 122.2 129.2 103 130.6 104.1 105.2
22 16-Sep-93 11.6 12.3 48.8 41.7 -10 -3.17 11.1
23 26-Sep-94 19.8 75.9 89.9 73.1 99 80.0
24 01-Feb-93 32 124.8 140.5 111.7 119.1 95.3
24 15-Feb-93 32 108.2 127.7 101.9 119.1 95.3
25 15-Mai-93 24 182.7 173.1 136.5 128.6 102.6
26 19-Sep-94 14.6 96.4 136.3 108.5 145.9 115.8
27 24-Aug-94 2.7 89.8 112.8 90.5 124.5 99.5
27 19-Sep-94 2.3 123.3 1139.6 111.0 150.5 119.3
27 24-Aug-94 2.2 120.7 141.7 112.6 149.7 118.7
27 02-Mai-95 2.9 102.6 103.2 83.2 106.4 85.6
28 10-Apr-95 1.2 115.8 137.8 109.6 141.7 112.6
28 04-Mai-95 1.3 114.9 121.8 98.39 126.9 101.3
29 21-Feb-95 2.1 92.6 95.4 77.3 124 99.1
29 30-Sep-94 1.7 123.1 141.9 112.7 156.1 123.6
30 22-Dez-94 24.2 100.4 123.8 98.9 141.2 112.2
31 09-Dez-94 18.8 74.6 72.8 60.0 99.9 80.7
31 30-Sep-94 18.6 76.4 85.3 69.5 85.3 69.5
32 18-Jul-94 17.8 97.4 99.1 80.1 107.7 86.6
3.13.3 Statistische Auswertung der Ergebnisse
Die statistische Auswertung dieser Werte zeigen die folgenden drei Tabel-
len:


















Mittelwert 8.27 115.37 29.97 0.94 938.59 20.89
Median 3.61 100.0 15.00 0.64 775.00 24.00
Standardabw. 8.94 41.76 29.57 0.60 1071.92 5.99
Maximum 32.00 187.0 96.00 2.21 5900.00 32.00
Minimum 0.31 61.00 6.18 0.31 80.00 5.50











Mittelwert 94.17 62.92 82.01
Median 92.04 43.95 87.62
Standardabw. 45.29 47.16 39.44
Maximum 184.53 182.11 179.62
Minimum 12.32 8.62 11.09



























Mittelwert 102.03 116.61 118.73 93.43 95.05
Median 97.60 113.20 117.50 90.83 94.11
Standardabw. 30.31 36.84 35.84 28.11 27.20
Maximum 182.90 217.40 227.20 170.34 177.81
Minimum 12.30 43.80 -10.00 41.69 -3.17
Anzahl 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00
Von den 49 an onkologischenPatienten durchgeführtenSingle-Shot Inulin-
clearances lag nur eine Clearance im Bereich von 36,9 bis 61,5ml/min/1,73
m
￿; 13 lagen zwischen 61.5 und 86,1 ml/min/1,73 m
￿ , 18 lagen zwischen
86,1 und110,7 ml/min/1,73 m
￿ und 16 lagen über 110.7 ml/min/1,73.
Die Abbildungen 38 und 39 zeigen diese Werte in der graphischen Über-
sicht:
Die Werteder verschiedenenClearances korrelierennach folgenderTabelle















































































































































































































Fig. 39: Qualität der Urinsammlung
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miteinander:
Korrelation Ergebnis
Single-Shot Inulinclearance – Single-Sample Inulinclerance
nach 2 Stunden
0.85
Single-Shot Inulinclearance – Single-Sample Inulinclerance
nach 2 Stunden mit Korrektur
0.85
Single-Shot Inulinclearance – Single-Sample Inulinclearan-
ce nach 4 Stunden
0.83
Single-Shot Inulinclearance – Single-Sample Inulinclerance
nach 4 Stunden mit Korrektur
0.83
Single-Shot Inulinclearance – Kreatininclearance 0.66
Single-Shot Inulinclearance – Harnstoffclearance 0.32
Single-Shot Inulinclearance – GFR-Abschätzung nach Neu-
meyer
0.63
Die Abbildung 40 zeigt die Verteilung der Single-Shot Inulinclearance und
Kreatinin- und Harnstoffclearance. Abbildung 41 zeigt die Übersicht (so-
weit gemessen) für jede einzelne Clearance jedes einzelnen Patienten gra-
phisch dargestellt. Es ist auf den ersten Blick zu erkennen, daß die Werte
im individuellen Vergleich sehr heterogen sind.
Vergleichtman die gemessenenSingle-ShotInulinclearances mit direktden
Kreatininclearances, so sieht man auch hier gut, daß Inulin-und Kreatinin-
clearance im Einzelfall oft weit auseinander liegen und daß große Abwei-
chungen sowohl nach oben als auch nach unten vorkommen (Abbildung
42).
Die Harnstoffclearance liefert häuﬁg niedrigere Werte als die Single-Shot
Inulinclerance, wie es auch theoretisch zu erwarten wäre. Es kommen aber
auch zwei Messungen vor, bei denen die Harnstoffclearance deutlich grö-
ßer ist als die Single-Shot Inulinclearance (Abbildung 43)
Stellt man die gemessenen Single-Shot Inulinclerances mit den Abschät-
zungen der GFR aus Kreatinin- und Harnstoffclearance nach Neumeyer
gegenüber, so ergibt sich kein besseres Bild als mit der Kreatininclearance
alleine (Abbildung 44).
Vergleichtman die Single-ShotInulinclearance mit denberechnetenSingle-
Sample Clearances nach 2 und 4 Stunden (mit und ohne Korrektur nach
Schumann für den Vergleich mit der Single-Shot Clearance), so sieht man,
daß die Werte der Single-Sample Clearances die der Single Shot Clearan-
ce gelegentlich unterschätzen, aber das Proﬁl ist homogener als beim Ver-
gleich Single-Shot Inulinclearance - Kreatinin/Harnstoffclearance.
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Fig. 40: Verteilung der gemessenen Single-Shot Inulin-, Kreatinin- und
Harnstoffclearances.



















































Fig. 41: Übersicht der gemessenen Single-Shot Inulin-, Kreatinin- und













































0 50 100 150 200
Single-Shot Inulinclearance (ml/min/1,73 m²)
Kreatininclearance (ml/min/1,73 m²)
Fig. 42: Korrelation der Single-Shot Inulinclearance mit der Kreatininclea-
rance (r=0,66)













































0 50 100 150 200
Single-Shot Inulinclearance (ml/min/1,73 m²)
Harnstoffclearance (ml/min/1,73 m²)














































0 50 100 150 200
Single-Shot Inulinclearance (ml/min/1,73 m²)
Neumayer Abschätzung (ml/min/1,73 m²)
Fig. 44: Korrelation der Single-Shot Inulinclearance mit der Abschätzung
der GFR nach Neumeyer (r=0,63)
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Bei den Single-Sample Berechnungen, die nicht für den Vergleich mit der
Single-Shot Clearance korrigiert wurden, ﬁndet man bei der Berechnung
für den 4 Stunden-Wert eher eine Überschätzung. Der 2 Stunden Wert
stimmt hier oft gut überein.
Zur Verdeutlichung zeigen die Abbildungen 45, 46, 47 und 48 Einzeldar-
stellungenfürdieKorrelationdervierberechnetenSingle-SampleClearance-
Methoden im Vergleich mit der Single-Shot Inulinclearance. Man sieht
auch hier deutlich, daß es viele übereinstimmende Werte gibt, aber auch






























































0 50 100 150 200
Inulin -Single-Shot Clearance (ml/min/1,73 m²)
Single-Sample Inulinclearance (120 min) (ml/min/1,73 m²)
Fig. 45: Korrelation Inulin Single-Shot und Single-Sample Clearance un-
korrigiert, nach 2 Stunden (r=0,85)
zeigen als direkten Vergleich die Verteilung aller gemessenen und berech-
neten Clearances nebeneinander.
BetrachtetmannurdieSingle-ShotInulinclearancesvonPatienten,diemehr
als eine Untersuchung hatten, so zeigen sich zwischen den verschiede-
nen Untersuchungenzwar Schwankungen, die jedoch geringer sind als die
Schwankungen in der Kreatinin-Clearance (Abbildung 50).



























































0 50 100 150 200
Inulin -Single-Shot Clearance (ml/min/1,73 m²)
Single-Sample Inulinclearance (240 min) (ml/min/1,73 m²)
Fig. 46: Korrelation Inulin Single-Shot und Single-Sample Clearance un-




































































0 50 100 150 200
Inulin -Single-Shot Clearance (ml/min/1,73 m²)
Single-Sample Inulinclearance (120 min, korr.) (ml/min/1,73 m²)
Fig. 47: Korrelation Inulin Single-Shot und Single-Sample Clearance korri-
giert, nach 2 Stunden (r=0,85)
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0 50 100 150 200
Inulin -Single-Shot Clearance (ml/min/1,73 m²)
Single-Sample Inulinclearance (240 min, korr.) (ml/min/1,73 m²)
Fig. 48: Korrelation Inulin Single-Shot und Single-Sample Clearance korri-
giert, nach 4 Stunden (r=0,83)
3.14 Aufwand der Durchführung der Single-Shot Clearance
am Krankenbett, Erfahrungen mit Patienten und Eltern
Um die Clearance am Krankenbett durchführen zu können, sind folgende
Arbeitsschritte nötig:
1. Legen eines venösen Zugangs, sofern nicht Katheter vorhanden.
2. Blutentnahme eines Serum- oder Heparin-Plasma Leerwertes.
3. Spritzen der Inutest-Lösung in der Dosierung von 7,5 g/m
￿, Uhr-
zeit und die daraus resultierenden Entnahmezeiten auf dem Anfor-
derungsblatt notieren.
4. 5 min nach der Injektion folgt die erste Blutentnahme: 20 ml vorzie-
hen, 1 ml Probe entnehmen, vorgezogenes Blut wieder zurückgeben,
Zugang mit physiologischer Natriumchloridlösung spülen und ver-
schließen.
5. Genauso wird 30 min, 120 min, 150 min, 180 min, 210 min und 240
min nach der Injektion verfahren. Die Patienten haben also 30 min
nach der Injektion 90 min “Freizeit“.
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n=53 n=32 n=22 n=53 n=53 n=53 n=53 n=22
Fig. 49: Verteilung aller gemessenen Clearances
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Fig. 50: Übersicht über die Patienten, deren Single-Shot Inulinclearance
mehrfach gemessen werden konnte
Pro Blutentnahme muß man in der Pädiatrie mit einem Zeitaufwand von
ca. 10 min rechnen. In der langsamen Phase der Verteilung hat man al-
so zwischen zwei Blutentnahmen 20 min Zeit. Dies ist knapp, wenn zwi-
schendurch noch ein weiterer Patient behandelt oder untersucht werden
soll. Da die Methode aber toleriert, wenn die Blutentnahmen nicht exakt
erfolgen, kann man die Durchführung der Clearance etwas an die Arbeits-
situation anpassen.
Inulin ist im allgemeinen gut verträglich. Der Beipackzettel von Inutest
führt keine Nebenwirkungen auf, insbesondere Hinweise auf Unverträg-
lichkeitsreaktionen ﬁnden sich weder im Beipackzettel noch in der Litera-
tur.
Wir hatten allerdings bei zwei Patienten eine leichte Unverträglichkeitsre-
aktion, die im Sinne einer allergischen Reaktion vom Typ IV bereits wäh-
rend bzw. kurz nach dem Spritzen von Inutest aufgetreten ist.
Ein 10 jähriger Junge mit Medulloblastom reagierte kurz nach dem Sprit-
zen von Inutest mit Lidödemen und Quaddeln an Armen und Beinen. Er
blieb auch ohne Antihistaminika kreislaufstabil. Dieser Junge erhielt In-
utest zum ersten Mal,und war als starker Allergiker bekannt, er reagierte
auch auf diverse andere Medikamente.
Der zweite Patient, der auf die Inutest-Lösungallergisch reagierte, war ein
16 jähriger Junge mit einem Pinealoblastom. Er berichtete bereits während
der Injektion der Inutest-Lösung über ein Jucken im Gesicht, am Gaumen
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und an der Zunge. Er entwickelte keine Hautefﬂoreszenzen und auch bei
ihm stellten sich keine Kreislaufwirkungen ein, so daß keine Antihistami-
nika eingesetzt wurden. Auch er hat vorher niemals Inutest erhalten.
Unsere Recherchen, die wir bereits nach dem ersten Fall durchführten, er-
gaben, daß beim Hersteller solche Nebenwirkungen nicht bekannt sind.
Gretz (1993) berichtete allerdings über einen ähnlichen Fall in einer Studie
mit 300 Patienten. Da beide Patienten vor dem Ereignis nie Inutest erhal-
ten haben und nicht sensibilisiert werden konnten, ist eine Allergie gegen




Die enzymatische Bestimmungsmethode für Inulin ist noch recht neu. Da-
her ist sie einerseits noch nicht sehr verbreitet, andererseits gibt es zu die-
sem Thema bisher wenig Literatur.
Die von Kühnle beschriebene und von uns modiﬁzierte Methode zur In-
ulinmessung hat sich, von einigen Schwierigkeiten abgesehen, gut auf ein
automatisches System adaptieren lassen. Die feststehenden Reaktionszei-
ten machen den Einsatz recht hoher Enzymaktivitäten notwendig, damit
dieReaktionenvollständigablaufen können. DieKinetikenbelegenjedoch,
daß die Reaktionen in der zur Verfügung stehenden Zeit komplett ablau-
fen.
In den Versuchen hat sich gezeigt, daß mögliche Störfaktoren (Hämolyse,
Lipämie, Hyperbilirubinämie, Glucose) als solche nicht relevant sind bzw.
durchgeeigneteReaktionsschritteeliminiert werdenkönnen. Glucosewird
sicher bis zu einem Gehalt von 600 mg/l entfernt. Eine solch hohe Blut-
glucose sollte auch bei schlecht eingestellten Diabetikern in der klinischen
Routine nicht vorkommen.
Die gängigen Antikoagulanzien stören bis auf ACD die Bestimmung nicht.
ACD ist ein dextrosehaltiger Citratpuffer, der eigentlich nur bei der Verar-
beitung von Blut und Blutproduktenin Blutspendedienstenund ähnlichen
Einrichtungen eingesetzt wird. ACD wird in der Regel nicht zur Gerin-
nunghemmung im Rahmen der Labordiagnostik verwendet. Der Einﬂuß
von ACD auf die Ergebnisse ist daher zwar wichtig zu wissen, aber in der
Regel praktisch irrelevant.
Die Vorinkubation erfolgt besser bei 56
ÆC als bei 37
ÆC, da die Reakti-
on bei nahezu gleichen Meßergebnissen und sicherer Glucoseelimination
schneller abläuft und die mögliche Störung durch eine erhöhte endogene
Phosphoglucoseisomerase eliminiert wird. Die Einhaltung der angegebe-
nen Zeit von 20 min ist jedoch kritisch. Die Inkubation darf nicht kürzer
sein, da erst nach 20 min. die Glucose sicher ganz eliminiert und das Inulin
komplett in Fructose umgesetzt ist.
Das bei der Messung entstehende NADH
￿ wird häuﬁg in der klinischen
Chemie als photometrisch auswertbares Reaktionsergebnis verwendet, da
es sich gut messen läßt und seine Konzentration dem Lambert-Beerschen
Gesetz folgt, d.h. pro Molekül des Ausgangsstoffs entsteht eine proportio-
nale Menge NADH
￿.
Um die Konzentration der gemessenen Probe aus der Extinktion zu ermit-
teln, ist die Erstellung einer Eichkurve sicher die einfachste, aber auch die
ungenaueste Methode.
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Die Berechnung der Konzentration mittels eines theoretisch errechneten
Faktors erweist sich zwar als hinreichend genau, sie funktioniert jedoch
nur, wenn auch wirklich Extinktionen vom Gerät ausgegeben werden. Der
Mitsubishi Super Z tut dieses nicht. Der Faktor muß daher anhand der
Meßergebnisse angepaßt werden.
Die genaueste Möglichkeit stellt die automatische Standardkalibration, die
direkt durch die Maschine durchgeführt wird, dar. Hierbei werden syste-
matische Fehler teilweise eliminiert, da auch der Standard für die Messung
den gleichen Bedingungen unterworfen wird, wie die einzelnen Proben.
Es muß jedoch gewährleistet sein, daß die Standardkonzentration immer
gleich ist. Da unsere Versuche gezeigt haben, daß Inulin bei -18
ÆC lange
zu lagern ist, empﬁehlt es sich, den Standard aliquotiert bei -18
ÆC einzu-
frieren und bei jeder Messung eine neue Probe davon aufzutauen.
Der lineare Bereich der Messung liegt nach unseren Messungen bis 1000
mg/l. Der 2000 mg/l -Wert liegt nach den Kurven eindeutig nicht mehr im
linearen Bereich. 1000 mg/l entspricht in unserem Ansatz einer Extinkti-
on von etwa 1,25; 2000 mg liegen bei etwa 2.1. In diesem Bereich können
Photometer keine feinen Schwankungen mehr detektieren. Sugita (1996)
beschreibt einen linearen Extinktionsbereich für eine vergleichbare vollen-
zymatische Bestimmungsmethode bis 2000 mg/l.
Der untere Meßbereich ist schwierig zu bestimmen. Nimmt man den drei-




















Dies hat sich in unseren Versuchenmit verdünnterInjektionslösungjedoch
nicht veriﬁzieren lassen. Da hier, wie bereits erwähnt, der Pipettierfehler
eine erhebliche Rolle spielt, ist eine so bestimmte Nachweisgrenze vermut-
lich korrekt. Den Nachweis hierüber müssen wir jedoch schuldig bleiben.
Summerﬁeld(1995) beschreibtinihrerAdaptationeinervollenzymatischen
Methode auf Sorbitol Basis auf einen Cobas FARA II einen linearen Extink-
tionsbereich bis lediglich 300 mg/l. Dies macht es oft unmgänglich, Pro-
ben zu verdünnen. Aber auch diese Methodeläuft vollenzymatisch ab und
Summerﬁeld kommt zu dem Schluß, daß die automatisierte enzymatische
Bestimmung von Inulin schneller ist als die klassische Anthron-Methode
und die Ergebnisse gut übereinstimmen.
In der vorliegenden Arbeit liegen die Variationskoefﬁzienten in dotierten
Proben im Bereich von 50 bis 1000 mg/l bei durchschnittlich 4,40%. Sugita
(1996) beschreibt bei seinem Verfahren Variationskoefﬁzienten von 2,3 %.
Unsere Untersuchungen zeigten, daß die Wiederﬁndung dotierter Proben
von 50 bis 1000 mg/l in wässriger Lösung 97 - 104.2 %, in Humanserum
97.6 - 105.3% und in Qualitrol N Kontrollserum 98.2 - 103.1 % beträgt.
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DieStandardadditionliefertkonsistenteWerte,dienachrechnerischemAb-
zug des addierten Standards Abweichungen im Bereich von 96.8 bis 105.5
% für die Proben von 50 bis 1000 mg/l ergibt. Dies belegt, daß für die
Bestimmung Substrate im Überschuß vorhanden sind und daß die Reak-
tionen nicht durch Substratmangel zum Stillstand kommen.
Sugita (1996) ﬁndet in seinem Ansatz eine Wiederﬁndung von 98-102%,
schließt eine Störung der Messungen durch Glucose, Mannose und endo-
gener Fructose aus und kommt zu dem Schluß, daß diese Methode eine
einfache und speziﬁsche Messung von Inulin ermöglicht.
Die dotierten Proben im Konzentrationsbereich bis 50 mg/l haben deut-
lich schlechtere Präzisionen als die darüber. Die Problematik dieser Pro-
ben mit niedrigen Konzentrationen liegt einerseits darin, daß die Meßme-
thode in diesen niedrigen Bereichen sicher an ihre Grenzen stößt. Ande-
rerseits mußten diese Versuche mit Proben gemacht werden, deren Kon-
zentration bekannt ist. Es konnten keine Patientenproben benutzt werden,
sondern Kontrollserum oder wässrige Lösung mußte durch Zugabe von
Inutest aus der Ampulle selbst hergestellt werden. Der bereits erwähnte
große Konzentrationsunterschied der Stammlösung aus den Inutest Am-
pullen (250.000 mg/l) gegenüber den niedrigen Konzentrationen der Ver-
dünnungsreihen (1-1000 mg/l) führt sicherlich zu Pipettierfehlern bei den
niedrigen Konzentrationen, besonders, wenn keine großen Mengen dieser
Verdünnung hergestellt werden sollen oder können.
Die Informationen von Kühnle über die Haltbarkeit der Reagenzien ließ
sichbestätigen: DieReagenzienkönnen2 Wochenim Kühlschrankgelagert
werden.
Inulin hält sich bei -18
ÆC mindestens 3 Monate. In der Regel werden die
Proben innerhalb weniger Tage vermessen.
4.2 Durchführung der Clearances
4.2.1 Single-Shot Inulinclearance
Die Single-Shot Inulinclearance ist von den benutzten Methoden zur Er-
mittlung der GFR diejenige, die am ehesten konstistente, reproduzierba-
re und am wenigsten schwankende Werte ergibt. Da die theoretischen
GrundlagendereinzelnenNierenfunktionsprüfungenunterschiedlichsind,
ist natürlich auch zu erwarten, daß die verschiedenen Techniken unter-
schiedliche Ergebnisse liefern. Dies macht die Interpretation schwierig.
Eine besondere Anmerkung muß man jedoch zu den vielen in der Litera-
tur beschriebenen Versuchen machen, zu verschiedensten physiologischen
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Untersuchungen der GFR Korrekturfaktoren zu ermitteln, die “Nachteile”
der einzelnen Methoden ausgleichen sollen.
Hier werden Ergebnisse unter Annahme physiologischer Konstanten aus
den eigentlichen Messungen generiert. Die Konstanten geben jedoch va-
riable physiologischeProzessewieder. Diese Ansätze existierensowohl für
Single-Shot und Single-Sample Inulinclearance Bestimmungenals auch für
Kreatinin- und/oder Harnstoffclearance.
Ein erheblicher Teil der in letzter Zeit entstandenen Arbeiten beschäftigt
sich beispielsweise damit, eine 1-Kompartiment Single-Shot Inulinclearan-
ce zu berechnen und anschließend Korrekturfaktoren zu ermitteln, da so
die GFR überschätzt wird (Peters, 1999; Jung 1992). Ein solches Vorgehen
birgt systematische Risiken. Diese Ansätze gehen explizit davon aus, daß
die
￿-Phase der Verteilung für eine Substanz bei einem Individuum im-
mer identisch ist, da sie die Verteilungin denExtrazellulärraum beschreibt.
Mit der Berechnung und Publikation eines allgemeinen Faktors gehen die
Autoren noch einen Schritt weiter und implizieren, ohne es zu sagen, daß
diese
￿-Phase bei allen Individuen für eine gleiche Substanz identisch sein
muß.
Es leuchtet ein, daß die zweite Annahme nicht richtig sein kann, denn man
kann sicher nicht behaupten, daß dann alle Menschen einen deﬁnierten,
identischen Extrazellulärraum haben.
Aber auch die erste Annahme ist nicht erlaubt, da der Extrazellulärraum
auch intraindividuell nicht konstant groß ist. Seine Größe ist schon beim
Erwachsenen vom Hydratationsgrad und vom Alter abhängig. Gerade in
der Pädiatrie trifft es aber erst recht nicht zu, daß alle Kinder einen rela-
tiv gesehengleich großenExtrazellulärraum haben. Der Extrazellulärraum
nimmt bei Kindern während des Wachstums kontinuierlich ab. Bei Säug-
lingen beträgt er noch 38%, beim Erwachsenen nur noch 17%.
Jegliche Versuche, die GFR mit einer Methodezu bestimmen, die eine Kon-
stante benutzt, um ein physiologisches Meßergebnis anzupassen, ist daher
in der Pädiatrie aus prinzipiellen Überlegungen unbrauchbar. Kinder sind
keine kleinen Erwachsenen.
DieSingle-ShotInulinclearancehatabernichtnurdieamwenigstenschwan-
kenden, sondern auch die klinisch plausibelsten Ergebnisse ergeben. Die
Ergebnisse der Probanden lagen im erwarteten Normbereich, die Clearan-
ces der Patienten waren eingeschränkt, die der niereninsufﬁzienten Patien-
tin lag im anurischen Bereich und bei den mehrfach durchgeführten Clea-
rances gab es in der Regel geringe intraindividuelle Schwankungen.
Bei dem Probandenkollektiv dienen 2 Patienten mit nicht-onkologischer
Erkrankung und 2 gesunde Probanden als Kontrollgruppe. Die Ergebnisse
zeigen, daß nur ein Patient des bei den Diagnosen durchaus heterogenen
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Kollektivs eine Single-Shot Inulinclerance von unter 60 ml/min/1.73 m
￿
hatte. Diese Grenze wird häuﬁg für die Durchführbarkeit einer Chemothe-
rapie gesetzt.
Die niereninsufﬁziente Patientin hatte eine Single-Shot Inulinclerance von
12.3 ml/min/1,73 m
￿, was wie die Werte der beiden gesunden Probanden
von 124 bzw. 108 ml/min/1,73 m
￿ den Erwartungen entsprach.
Die Ergebnisse der Single-Shot Inulinclearance zeigen, daß die GFR unter
Chemotherapiezwareingeschränktist,abersiezeigtauch, daßdieWertein
derRegelnicht soniedrigsind, daßdie nächsteChemotherapieverschoben
werden müßte.
Bei der Single-Shot Inulinclearance wird streng genommen die Plasma-
Clearance von Inulin gemessen. Die Übereinstimmung einer Single-Shot
Inulinclearance mit derInulinclearance nach derklassischenInfusionstech-
nik ist in der Literatur belegt. Florijn (1994) berichtet, daß die Plasmaclea-
rance mit der renalen Clearance von Inulin sehr gut korreliere. Er habe
allerdings einen besseren Variationskoefﬁzienten von 7.8% für die Single-
Shot Methode im Vergleich zur klassischen Infusionstechnik (11.3%). Pres-
cott (1990) hat ähnliche Ergebnisse gefunden (9,5% für die klassische Clea-
rance gegenüber 3,9% für die Single-Shot Clearance). Die Single-Shot Inu-
linclearance besitzediebesteReproduzierbarkeitundzeigeeineguteÜber-
einstimmung mit der konventionellenUrinclearance für Inulin (Florijn (19-
94)).
Orlando (1998) hat in einer Studie explizit den Unterschied zwischen sy-
temischer und renaler Clearance von Inulin untersucht. Man kam zu dem
Schluß, daß die Ergebnisse bei gesunden Probanden für systemische und





￿). Gleiches gelte für Patienten mit As-
cites (104,6




Außerdem korrelierten die Werte untereinander sehr gut - r=0.96, p<0,001
bei gesunden Probanden und r=0,98, p<0,001 bei den Patienten mit As-
cites. Orlando kommt zu dem Schluß, daß die Methode der Single-Shot
Inulinclearance einen einfacheren und präziseren Ansatz als die Standard-
Infusionsmethode darstellt, um die renale Inulinclearance zu messen, da
sie Urinsammelfehler vermeide. Man habe zeigen können, daß die renale
und systemische Inulinclearance bei gesunden Probanden und Patienten
mit einem erhöhten Extrazellulärvolumen fast identisch seien. Die Mes-
sung einer systemischenInulinclearance mit der Single-Shot Inulinclearan-
ce ohne Urinsammlung sei generell valide.
Van Acker (1995) berichtet, man habe in keinem Fall bei der Clearance mit
der klassischen Infusionstechnik im Urin das gesamte Inulin wiedergefun-
den, das der Proband erhalten hat. Dieser Umstand ist auf die Problematik
des Urinsammelns zurückzuführen.
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Diese Erfahrungen decken sich mit unseren. Die Versuche an den beiden
Probanden (PID 24 und 25), eine Inulinclearance nach der klassischen Infu-
sionstechnik durchzuführen, muß man als gescheitert betrachten. Es war
trotz langer Äquilibrierungszeit nicht möglich, einen konstanten Plasma-
spiegelund eine konstanteAusscheidungim Urin zu erhalten. Leiderweiß
man erstnachderDurchführung, wenndieMessungenausdemLaborvor-
liegen, ob der Inulin-Plasmaspiegel auch wirklich konstant war. Man kann
sich nur blind darauf verlassen, daß sich ein konstanter Spiegel etabliert
hat. Diese Bedingungwar nicht gegeben. Die Werte,die errechnetwurden,
waren nicht plausibel und unbrauchbar.
Immer wieder wird die Überschätzung der GFR (ermittelt nach der klas-
sischen Infusionstechnik) durch die Single-Shot Inulinclearance berichtet.
Florijn fand 13.1 ml/min/1.73 m
￿. Auch theoretisch muß die Single-Shot
Inulinclearance dietatsächlich GFRetwasüberschätzen,da Inulinebennur
fast ausschließlich glomerulär eliminiert wird. Hierdurch wird die AUC et-
was kleiner und die Clearance etwas größer. Es muß aber auch diskutiert
werden, ob diese Abweichungen nicht viel mehr durch die Ungenauigkei-
ten der GFR Bestimmung nach der klassischen Infusionstechnik entstehen.
Die Single-Shot Inulinclearance benötigt weniger standardisierte Laborbe-
dingungen zur Messung. Die Kreatinin Clearance ist beispielsweise von
dem Grad der Hydratation abhängig, die Single-Shot Inulinclearance be-
nötigt ausdrücklich keine besondere Hydratation. (Prescott (1990)).
4.2.2 Single-Sample Clearance nach Schumann
Schumann beschreibt 1993 die Berechnung der GFR aus der Inulinkonzen-
trationeinereinzigenBlutprobeundeinenentsprechendenFaktor,mit dem
die Werte mit denen einer Single-Shot Clearance verglichen werden kön-
nen. Er schreibt, die Single-Sample Methodekorreliere bei 40 Patienten mit
Nierenerkrankungen und 2 gesunden Probanden gut mit der Single-Shot
Inulinclearance, sie sei aber für Personal und Patienten sehr viel einfacher
durchzuführen.
Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen für den pädiatrischen-onkologischen
Bereich bessere Übereinstimmungen mit der Single-Shot Clearance wenn
man den Korrekturfaktor, den Schumann beschreibt, nicht anwendet. Es
gibt trotzdem bei einigenPatienten erhebliche Ausreißersowohl nach oben
als auch nach unten.
Besonders die Abweichungen nach oben, die eine bessere Clearance vor-
spiegeln, machen die Methode für die pädiatrische Onkologie ungeeignet,
da die Toxizität der Chemotherapie steigt und möglicherweise sogar das
Leben des Patienten gefährdet ist, wenn es durch eine unzureichende Aus-
scheidung zur Akkumulation eines Zytostatikums kommt.
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Die Methode ist sicher zur Routineüberwachung von nephrologischen Pa-
tienten gut geeignet, da weniger Konsequenzen aus den Werten gezogen
werden, für die Onkologie erscheint sie auch aus obigen Gründen nicht
sicher und speziﬁsch genug.
4.2.3 Kreatinin- und Harnstoffclearance
Die Kreatinin-Clearance hat in dieser Studie im Vergleich mit der Single-
Shot Inulinclerance schlecht abgeschnitten, was eigentlich erstaunlich ist,
da sich die Kreatinin-Clearance im klinischen Alltag als Standardmetho-
de zur Messung der GFR etabliert hat. Der Grund hierfür scheint jedoch
mehr an der leichten Durchführbarkeit zu liegen als an der Speziﬁtät und
Sensitivität der Methode.
Die endogenen GFR-Markersubstanzen Kreatinin und Harnstoff erfüllen
die geforderten Kriterien eines Markers zur GFR Bestimmung jedoch so
schlecht, daß ein sicherer Rückschluß von Kreatinin- oder Harnstoffclea-
rance auf die tatsächliche GFR nicht möglich ist. (Hagstam, 1974; Shemesh,
1985; Laville, 1989; Grüttner, 1995). Außerdem unterliegen sie physiologi-
schen Schwankungen. Dodge kam bereits 1967 in einer Studie mit Kindern
zu dem Schluß, daß die Kreatininclearance abhängig von Tageszeit und
Alter so stark schwankt, daß die gefundenen Werte nichts über die GFR
aussagen, die Methode daher als ungenügend anzusehen sei und verlas-
sen werden sollte.
Trotz der Nachteile und Unwägbarkeiten der Kreatininclearance wird sie
voneinigenAutorenverteidigt,zumal beiKindernauchimmerwiedereine
Übereinstimmung mit der Inulinclearance in nicht oligurischen Bereichen
nachgewiesen werden konnte.
Giovannetti analysierte 1991 Daten aus 14 Veröffentlichungen der vergan-
genen 42 Jahre und kam zu dem Schluß, daß die Kreatininclearance die
wahre GFR, bestimmt durch die klassische Infusionstechnik mittels Inu-
lin, mit abnehmenden absoluten Werten überschätzt. Gleichzeitig konnte
er in diesem Rohmaterial ﬁnden, daß die Kreatininclearance sich der tat-
sächlichen GFR bei Werten der GFR unter 18 ml/min/1,73m
￿ wieder mehr
annähert. Nach seiner Auswertung sei die Aussagekraft einer absoluten
Differenz genauso aussagekräftig wie bei der Inulinclearance, intraindivi-
duelle Änderungen ließen sich daher mit der Kreatininclearance gut do-
kumentieren. Schwankungen bei Messungen an 3-5 aufeinanderfolgenden
Tagen gibt er, unabhängig von der tatsächlichen Höhe der GFR, mit 11-
13% an, was dem Variationskoefﬁzienten der Inulinclearance durch andere
Untersucher entspreche. Aber auch Giovannetti gibt zu, daß die Kreatinin-
Clearance niemals die GFR messe, meint jedoch, daß intraindividuelle Ver-
änderungen ebenso sicher erkannt werden könnten.
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Auch andere Autoren ﬁnden gute Übereinstimmungen zwischen Inulin-
und Kreatininclearance. Arant beschreibt 1972 in einer Stichprobe von 224
an 80 männlichen und 95 weiblichen Probanden und Patienten simultan
durchgeführten Inulin- und Kreatininclearanceuntersuchungen eine fast
vollständige Übereinstimmung (98%) zwischen Kreatinin- und Inulinclea-
rance über 100 ml/min/1,73 m
￿, und eine 11%-ige Überschätzung durch
die Kreatininclearance zwischen 21 und 100 ml/min/1,73 m
￿ bzw. eine
18%-ige Überschätzung unter 21 ml/min/1,73 m
￿.
Caregaro berichtet 1994 darüber, daß bei 56 Erwachsenen Patienten mit Le-
berzirrhosedieEntstehungeinesNierenversagensmit demSerum-Kreatin-
in und der Kreatinin-Clearance mit 18.5% bzw. 74% Wahrscheinlichkeit bei
weitem nicht sicher erfaßt wird und warnt vor den klinischen Implikatio-
nen einer Arzneimitteltherpie mit potentiell nephrotoxischen Substanzen,
daderbehandelndeArztdieNierenfunktionfürausreichendhält, sichaber
in falscher Sicherheit wiegt. Der pädiatrische Onkologe beﬁndet sich in ei-
ner ähnlichen Situation.
Rowe fand 1976 eine konstantes Verhältnis von Kreatinin- zur Inulinclea-
rance von 1,29 unabhängig vom Lebensalter.
Das Argument der einfachen Durchführbarkeit einer Kreatininclearance
ﬁndet sich in der Literatur immer wieder. Den Autoren erscheinen die
Nachteile der Methode nicht als gravierend. Die Clearancewerte sind je-
doch meist unter optimalen Laborbedingungen gewonnen. Diese Bedin-
gungen sind in der täglichen Routine und besonders in der Pädiatrie, nicht
vorzuﬁnden und nur sehr schwierig zu schaffen.
Ich muß daher noch einmal darauf hinweisen, daß die Werteder Kreatinin-
Clearance in dieserStudienicht unterdiesenoptimalen Laborbedingungen
ermittelt wurden, sondern in der klinischen Praxis. Dies gilt jedoch auch
für alle anderen Clearanceuntersuchungen im Rahmen dieser Studie, so
daß es erlaubt erscheint, im Rahmen einer Pilotstudie, die die Praktikabi-
lität der Methode untersuchen soll, von einer strengen Standardisierung
abzusehen.
Die Ungenauigkeiten bei der Kreatinin-Clearance könnten daher rühren,
daß wir hier strenge Standardbedingungen nicht eingehalten haben, die
man fürdieSingle-ShotInulinclearance nicht einhaltenmuß,um zuverläß-
lichenErgebnissenzukommen,diefüreineverläßlicheKreatinin-Clearance
aber essentiell sind (Hydratationszustand des Patienten, Urinsammlung).
4.2.3.1 Urinsammlung Trotz genauer Aufklärung gab es immer wie-
der Ungenauigkeiten bei der Urinsammlung. Zum einen hatten die Eltern
vergessen, daß die erste Portion bei Sammelbeginn noch nicht gesammelt
werden darf. Auch kam es vor, daß die Kinder zwischendurch selbständig,
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ohne Eltern, zur Toilette gingen, oder daß bei Säuglingen der Klebebeutel
an der Haut schlecht klebte und undicht war.
Die Urinsammlung stellt nicht nur in der Pädiatrie eine der größtenFehler-
quellen bei der Messung der Kreatininclearance dar. Dieses Problem wird
in der Literatur immer wieder angesprochen. Die Erfahrungen von van
Acker (1995) mit der unvollkommenen Wiederﬁndung des Inulins im Urin
bei der klassischen Infusionstechnik-Clearance belegen dies.
4.2.4 Neumeyer’sche Abschätzung der GFR
Neumayer(1989) empﬁehlt eine mathematische Korrekturzur Berechnung
der GFR aus Kreatinin- und Harnstoffclearance.
Der berechnete Wert gleiche die Fehler der Kreatinin- und Harnstoffclea-
rance aus und habe eine guteKorrelation mit der Inulinclearance. Grüttner
konnte dieses bereits 1995 nicht veriﬁzieren. Aus unseren Daten läßt sich
eine solche Korrelation nicht ableiten.
4.2.5 Akzeptanz bei Eltern und Patienten
Noch ein Wort zur Akzeptanz bei Eltern und Kindern: Die Untersuchung
selbst wurde von den onkologischen Patienten bzw. deren Eltern durch-
weg positiv aufgenommen.
Diese wissen durch die bisherige Behandlung, daß keine Chemotherapie
ohne die Gewißheit durchgeführt wird, daß die Nierenfunktion hierfür
ausreichend ist.
Das bedeutete, daß bisher 24 Stunden lang der Urin für die Kreatininclea-
rance gesammelt werden mußte. Bei kleinen Kindern mußten noch dazu
entweder Klebebeutel verwendet oder ein Blasenkatether gelegt werden.
Die Patienten und deren Eltern waren daher dankbar für eine Methode,
für die sie zwar ca. 4
￿
￿ Stunden in der Klinik anwesend sein mußten, die
aber auf die Urinsammlung völlig verzichten konnte und Klebebeutel oder
Blasenkatether nicht mehr benötigte.
Die Eltern fragten oft vor späteren Chemotherapiezyklen nach einer Inu-
linclearance nach.
Die Befürchtung, daß Eltern das Angebot ablehnen würden, da ja ein wei-
teres Medikament verabreicht werden muß, erwies sich als völlig unge-
rechtfertigt; im Gegenteil: Wiederholungen der Untersuchung wurden oft
von Patienten und Eltern erbeten, weil kein Urinsammeln notwendig ist.
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4.2.6 Verträglichkeit von Inutest
Die Inutestapplikation hat keine klinisch relevanten Probleme verursacht.
Die beiden beschriebenen allergischen Reaktionen waren leicht und muß-
ten nicht behandelt werden.
4.3 Kritische Wertung der Single-Shot Inulinclearance
Die Single Shot Inulinclearance ist eine Methode, die reproduzierbare und
plausible Ergebnisse bei geringer Belastung für den Patienten und akzep-
tablem Aufwand für das Personal im Routinebetrieb erbringt. Auch wenn
die Inulinclearance mit der klassischen Infusionstechnik als Goldstandard
für die Messung der glomerulären Filtrationsrate gilt, so hat sie doch er-
hebliche Nachteile, die besonders die mögliche Präzision empﬁndlich lei-
denlassen,führtmandieUntersuchungnichtunterstrengstandardisierten
Bedingungen durch.
Die Single-Shot Inulinclearance ist nicht nur das Mittel der Wahl, wenn es
auf Praktikabilität im Routinebetrieb ankommt, sondern auch, wenn ex-
akte, reproduzierbare und plausible Ergebnisse erforderlich sind. Der ﬁ-
nanzielle und personelle Aufwand lohnt sich, da sich die Versorgung der
Patienten hierdurch verbessert. Invasive Eingriffe (Blasenkatheter) werden
unnötig, Wiederholungen der Kreatinin-Clearance wegen schlechter Werte
werden reduziert und hierdurch gibt es weniger Therapieverzögerungen.
Trotzdem bleiben noch einige Fragen offen, die diese Studie nicht beant-
worten kann:
￿ DieKorrelationenmitdenanderenMethoden,insbesonderederKrea-
tinin-Clearance ist schlecht. Die erwähnten Vorteile sind zwar sehr
offensichtlich, aber letztlich nicht bewiesen, da für die Single-Shot In-
ulinclearance noch keine Normwertstudie für die Pädiatrie existiert.
Diese ist derzeit Gegenstand der Forschung (Emde, Dissertation in
Vorbereitung)
￿ Die Langzeittoxizität von Chemotherapie auf die Niere wird immer
wieder untersucht und beschrieben. Hauptsächlich wird über die
WirkungvonCisplatin, Ifosfamid,CyclophosphamidundMethotrexat
berichtet. (Schwabe (1992); Arndt (1994); Brillet (1994); Schell (1995);
Arndt (1999). Die meisten Studien kommen zu dem Schluß, daß die
Einschränkung der GFR durch Zytostatika reversibel ist. Die Gesell-
schaftfürpädiatrischeHämatologieundOnkologiehatunterLeitung
von Prof. Dr. J. Beck aus Erlangen eine Arbeitsgruppe gebildet, die
die Langzeittoxizität von Chemotherapie im Kindesalter allgemein
1264 DISKUSSION 4.3 Kritische Wertung der Single-Shot Inulinclearance
dokumentieren soll.
Die Akuttoxizität während und kurz nach dem Einlaufen des Medi-
kaments wurde bisher jedoch kaum untersucht. Nur eine Studie von
Abelson (1983) kommt für das Methotrexat zum Schluß, daß wäh-
rend eines Hochdosis-MTX Kurses ein subklinischer Abfall der GFR
um 43 % auftritt.
Kenntnis der akuten Wirkungen nephrotoxischer Zytostatika auf die
Niere ermöglicht aber in Zukunft vielleicht auch durch besseres Ver-
ständnis der Pathogenese der Prävention der Nephrotoxizität. Dies
würde vielleicht eine Therapieintensivierung mit potentiell nephro-
toxischen Substanzen ermöglichen, die möglicherweise die Rate des
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